Zary dnia 11.05.2018 .

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnig
Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Zarach

DZP-3830-11(1)/18
Do wiadomosci Wykonawcéw

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe aparatéw ultrasonograficznych dla potrzeb 105. Kresowego
Szpitala Wojskowego z Przychodnia SP ZOZ w Zarach

W zwiazku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, ztozonymi przez
wykonawcow, dzialajac w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjasniam, co nastgpuje, oraz
wprowadzam do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nastepujace zmiany:

Pytania do: Zalqcznik nr 9- parametry techniczne- Aparat USG ogdlnego przeznaczenia

1. Parametry techniczne — pkt. 1

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat o masie wilasnej 65 KG o zwartej niewielkiej
konstrukcji oraz osadzony na 4 kofach skretnych co powoduje, ze masa 65 kg nie wpltywa na jego mobilnos¢ i
codzienne walory uzytkowe.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

2. Parametry techniczne — pkt. 3

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o przekatnej 17 o rozdzielczosci
1600x 1020, z tradycyjnymi fizycznymi programowalnymi przyciskami o niezwyklej prostocie i szybkosci obstugi
zamiast ekranu dotykowego 10°?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

3. Parametry techniczne — pkt 13

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat z ilo$é przetwarzanych kanatéw odbiorczych =
100.000?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

4. Parametry techniczne — pkt 14

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat z Frame rate : dla trybu 2D — 1100 Hz oraz dla Color
Doppler — 350 Hz?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

5. Parametry techniczne — pkt. 23

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat z pomiarem 10 odleglosci na jednym obrazie, obwad,
objetos¢, katy?

Odp. Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

6. Parametry techniczne — pkt. 24

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat z 21000 obrazéw dla pamigé¢ dynamiczna obrazu
(CINE LOOP) dla trybu B z mozliwoscia przegladu w sposob ptynny z regulacja predkosci?

Odp. Nie. Zgodnie z STWZ.

7. Parametry techniczne — pkt. 29

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat posiadajacy glowica liniowa, liczba elementow
powyzej 190, obejmujaca zakres czgstotliwosci 4-16 MHz, szerokos$¢ skanu 38 mm?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.



8. Parametry techniczne — pkt. 33

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat bez mozliwosci rozbudowy o elastografi¢ oraz
automatyczny pomiar IMT?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytania do: Zalgcznik nr 10- parametry techniczne- Aparat USG ginekologiczny

1. Parametry techniczne — pkt. 2

Czy Zamawiajgcy wymaga $cisle okreslonej wagi aparatu ultrasonograficznego wynoszacej doktadnie 80 kg? Czy
Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat, ktérego waga wynosi 90 kg?

Odp. Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

2. Parametry techniczne — pkt. 4

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o wielko$ci matrycy roboczej 17
cali z maksymalizacja pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne oraz o wysokiej rozdzielczosci 1600x1200?
Dla diagnostyki wazna jest wielkos¢ obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkos¢ samego
ekranu.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. Wymagamy aparatu z monitorem o wysokiej rozdzielczosci 1920x1080 i przekatnej
ekranu min. 21 cali

3. Parametry techniczne — pkt. 5

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat bez mozliwo$é¢ zmiany wysokosci monitora
niezaleznie od panelu sterowania?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

4. Parametry techniczne — pkt. 12

Czy Zamawiajacy wymaga dysku twardego typu SSD? Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat wyposazony
w dysk HDD?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

5. Parametry techniczne — pkt. 13

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat z zintegrowana nagrywarka DVD-R/RW?

Odp. Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

6. Parametry techniczne — pkt 22

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat z czgstotliwos$cia od$wiezania obrazu 2D min. 1500
obrazéw na sek?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

7. Parametry techniczne — pkt 25

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat z regulacja wielkosci bramki Dopplerowskiej (SV)
min. 0,5 mm - 20,0 mm?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

8. Parametry techniczne — pkt 46

Czy zamawiajacy dopusci glowice Szerokopasmowa o zakresie czgstotliwosci min 3.0 — 13.0 MHz ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

9. Parametry techniczne — pkt 47

Czy zamawiajacy dopusci glowice z liczbg elementéw akustycznych 192?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

10.Parametry techniczne — pkt 51

Czy zamawiajacy dopusci glowice Szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci min 4.0 — 18.0 MHz

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

11.Parametry techniczne — pkt 59

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat bez mozliwos¢ rozbudowy o funkcje
automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez uzytkownika klatki pamigci CINE oraz ze wskazaniem
skutecznosci wykonanego pomiaru wyrazonym w procentach?

Odp. Nie. Zgodnie z STWZ.

12.Parametry techniczne — pkt 61



Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat bez mozliwo$¢ rozbudowy o automatyczne
wyszukiwanie i wyznaczanie objetosci pecherzykow jajnikéw?
Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbednego do
przygotowania ofert wynikajacych ze zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia postanowil
przedluzy¢ termin skladania ofert:

0
0
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Nowy termin skladania ofert: 16.05.2018 r. godz. 11
Nowy termin otwarcia ofert: 16.05.2018 r. godz. 12

=3

Wykonawcy zobowiazani sa uwzgledni¢ powyzsza zmiang podczas sporzadzania oferty.
Pozostata tres¢ specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowa¢ jako integralna czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

MK. tel. 68 470 78 74 \



