Zary dnia 24.04.2018r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnia
Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Zarach

DZP-3830-14(1)/17
Do wiadomosci wykonawcéw

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe rekawic medycznych

W zwigzku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, ztozonymi przez
wykonawcéw, dziatajac w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. — Prawo
zaméwieni publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjasniam, co nastgpuje, oraz wprowadzam do
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nastepujace zmiany:

Zadanie 2, pozycja 6,7,9,10,11,12

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie z zadania 2 pozycji 6,7,9,10,11,12 co stanowig rekawice chirurgiczne.
Wydzielenie rekawic chirurgicznych do osobnego pakietu pozwoli réwniez innym Wykonawcg zalozy¢ wazng i
konkurencyjna cenowo oferte w postepowaniu przetargowym na dostawy rekawic medycznych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.
Zadanie 2, pozycja 6

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o grubosci $cianki na
dtoni min. 0,20+0,01 mm.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
Zadanie 2, pozycja 7

1.Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych neoprenowych o grubosci min. palec 0,23 mm,
Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rekawic chirurgicznych,
polsyntetycznych: lateksowo-nitrylowe, trojwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnatrz
silikonowane, grubo$¢ na palcu 0,21 mm, mankiecie 0,16 mm, dfoni 0,19 mm, dlugo$¢ min. 295 mm, AQL po
zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rekawicy, mankiet rolowany
z widocznymi widocznymi podiuznymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnetrzne hermetyczne
foliowe podcisnieniowe z dodatkowymi tloczeniami w listkach ulatwiajgcymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki
notyfikowanej dla $rodka ochrony osobistej kategorii I1I. Rekawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym
MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rekawice zgodne z norma EN 455(1-4), rekawice przebadane na
przenikanie mikroorganizméw zgodnie zASTM F1671 , rozm 6,0-9,0.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, pozycja 9



Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy rekawic chirurgicznych, ortopedycznych, lateksowych,
bezpudrowych, wewnatrz silikonowane, o zwigkszonej grubosci palcéw 0,32 mm, dlon mankiet > 0,21 mm  sita
zrywania min. 26 N, AQL po 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny - brazowy,
poziom protein < 50 ug/g rekawicy, mankiet rolowany z widocznymi podtuznymi i poprzecznymi wzmocnieniami,
badania na przenikalnos$¢ substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badan). Certyfikat CE
jednostki notyfikowanej dla $rodka ochrony osobistej kategorii III. Rgkawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie
Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rekawice zgodne z normg EN 455(1-4), rekawice
przebadane na przenikanie mikroorganizméw zgodnie z ASTM F1671

Odp. Zgodnie z SIWZ.
Zadanie 2, pozycja 10

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy rekawic chirurgicznych, przeznaczonych do zabiegdw
wymagajacych precyzji, mikrochirurgii — bragzowe, grubo$é na palcu min. 0,17 mm, mankiecie min. 0,12 mm, dfoni
min.0,16 mm, lateksowe bezpudrowe z wewnetrzng warstwa polimerowa o strukturze sieci, powierzchnia
zewnetrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzong czgscig
grzbietowa dloni, $redni poziom protein < 10 ug/g rekawicy (badania niezalezne, nie starsze niz 2013 r.) mankiet
rolowany, opakowanie zewngtrzne hermetyczne foliowe, dlugo$¢ min. 280 mm dla rozmiaréw 6,0 — 9,0, badania na
przenikalno$é dla wiruséw zgodnie z ASTM F 1671 Zgodne z EN 420, EN 388, potwierdzone przez producenta.
Rekawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rekawice
zgodne z normg EN 455(1-4), rekawice przebadane na przenikanie mikroorganizméw zgodnie z ASTM F1671

Odp. Zgodnie z SIWZ.
Zadanie 2, pozycja 11

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy rekawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych
polimeryzowanych od strony wewnetrznej, zewnatrz mikroteksturowanych, o dlugosci wynoszacej min. 290 + 6
mm. Grubos$é¢ na palcu min. 0,22 + 0,01 mm, na dtoni min. 0,20+ 0,01 mm, na mankiecie min. 0,17 + 0,01 mm.
Produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 -1,2,3,4, EN 374-1(z wyt. pkt. 5.3.2),2,3, EN 1041, EN
420, EN 388, EN 980, ISO 15223, EN 556-1. Oporne na przenikanie wiruséw zgodnie z normag ASTM F1671,
przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z norma EN 374-3. Odporne na przenikanie min. 13
cytostatykéw m.in. Carmustine, Mitomycin C, Cyklofosfamide (Cytoxan), Fluorouracil, Vincristine, Cisplantin,
zgodnie z normg ASTM D 6978 lub réwnowazng. Obnizony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 oraz obnizony
poziom protein wynoszacy < 10 pg/g. Opakowanie zewngtrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe z

dodatkowymi tloczeniami w listkach utatwiajgcymi otwieranie.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Zadanie 2, pozycja 11

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rekawic chirurgicznych,
pdtsyntetycznych: lateksowo-nitrylowe, tréjwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnatrz
silikonowane, grubos¢ na palcu 0,21 mm, mankiecie 0,16 mm, dtoni 0,19 mm, dtugos¢ min. 295 mm, AQL po
zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rekawicy, mankiet rolowany
z widocznymi widocznymi podluznymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewngtrzne hermetyczne
foliowe podcisnieniowe z dodatkowymi tloczeniami w listkach utatwiajacymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki
notyfikowanej dla srodka ochrony osobistej kategorii IIl. Rekawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym
MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie 1I a, rekawice zgodne z norma EN 455(1-4), rekawice przebadane na
przenikanie mikroorganizméw zgodnie zASTM F1671 , rozm 6,0-9,0.

Odp. Zgodnie z SIWZ.



Zadanie 2, pozycja 12

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy rekawic ginekologicznych lateksowych o przedtuzonym
mankiecie 500 mm - dhugo$¢ potwierdzona na opakowaniu, grubos¢ na palcu min. 0,18 mm, dioni 0,17 mm,
mankiecie 0,15 mm, ksztalt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewngtrzna mikroteksturowana, AQL
1,5, opakowanie 50 par, opakowanie podwdjne, zewnetrzne foliowe, sterylizowane EO.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy zobowigzani sg uwzgledni¢ powyzsza zmiang podczas sporzadzania oferty.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbednego do
przygotowania ofert wynikajacych ze zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
postanowil przedluzy¢ termin skladania ofert:

Nowy termin skladania ofert: 27.04.2018 r. godz. 112
Nowy termin otwarcia ofert: 27.04.2018 r. godz. 122

Pozostata tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowaé, jako integralng czesé specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
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