E 105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIA
105 {Se foa SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI
‘ ZDROWOTNE] w ZARACH

Zary 31.10.2019 1.

Do wiadomos$ci Wykonawcow
105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-34(1)-2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe lasera laryngologicznego dla potrzeb
105.Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnig Samodzielnego Publicznego Zakiadu
Opieki Zdrowotnej w Zarach.

W zwigzku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
ztozonymi przez wykonawcéw, dziatajac w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38
ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 ze zm.), wyjasniam, co nastgpuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych
warunkéw zamdéwienia nastgpujgce zmiany:

Zatacznik nr 7, Specyfikacja parametréw technicznych, Laser laryngologiczny

Pkt. 1

Czy Zamawiajacy zmieni punktacje za ,Laser CO2 z zamknigtym rezonatorem™ na: »TAK 10
pkt laser wzbudzany DC lub RF, 0 pkt inny sposob™?

Lasery CO2 z zamknigtym rezonatorem wzbudzanym RF, sa rozwiazaniem nowoczesniej-
szym, gwarantujacym dtugotrwalg eksploatacjg, bez koniecznosci okresowej wymiany rury
(jak w laserach wzbudzanych pragdem DC).

Lasery wzbudzane RF chtodzone sa powietrzem i nie wymagajg okresowego uzupelniania
drogiego stosowania chiodziwa (jak w laserach wzbudzanych pradem DC).

Odpowiedz: W laserach wzbudzanych DC zastosowane jest chtodzenie zar6wno cieczg jak i
powietrzem , co jest znacznie wydajniejsze od laseréw wzbudzanych RF chtodzonych tylko
powietrzem. Uklad zamknigty ma mniejszy wplyw na zmiang temperatury otoczenia. Zama-
wiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pkt. 14

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o parametrach zasilania typowych dla polskich sieci
zasilajacych: 230V, 50Hz, maks. 16A?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 17

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w zestaw do nosa, zawierajacy:

- uchwyt ogniskujacy nie wymagajacy stosowania $§wiattowodow 1 szt..

- koncowke prostg z falowodem metalowym 1 szt.

- koficowke prosta z falowodem metalowym, z obrotowym lustrem 90 stopni (dla praworecz-
nych i leworecznych) 1 szt.

- koncowke prostg 1 szt.
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- koncowke z backstopem 1 szt.

Wymagane w specyfikacji rozwigzanie z krotkimi $wiatlowodami wielorazowymi jest mato
ekonomiczne, poniewaz $wiattowody te sg nienaprawialne, a kazde dotknigcie tkanki w trak-
cie pracy koncem takiego $wiattowodu, konczy si¢ jego zniszczeniem i wymaga drogiej wy-
miany. Wymagany zestaw wystarczy tylko na 3 do 10 uzy¢.

Stosowanym powszechnie rozwigzaniem sa obecnie uchwyty ogniskujace z metalowymi fa-
lowodami lub $wiattowody naprawialne o dlugosci 2m, o ktére laser moze zostaé rozbudowa-
ny wg punktu 21 Specyfikacji Parametréw Technicznych.

Odpowiedz: Wymagane przez Zamawiajgcego rozwiazanie pozwala na wykonywanie zabie-
gbéw w obrebie nosa przy uzyciu ramienia . Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pkt. 19

Czy Zamawiajgcy ma nam mysli funkcje nadmuchu powietrza przez konicéwke roboczg uru-
chamiang automatycznie przez system, tylko gdy laser jest przetagczony w tryb Ready?
Odpowiedz: Zamawiajacy ma na mysli funkcje nadmuchu uruchamiang automatycznie tylko
w momencie laserowania (wcisniecia pedatu sterujgcego i automatycznie zatrzymywang zaraz
po jego zwolnieniu).

Wykonawcy zobowigzani sg uwzgledni¢ powyzsza zmiang podczas sporzadzania oferty.
Pozostala tre$é¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia pozostaje bez zmian.

Powyzsze informacje nalezy traktowaé jako integralng czes$é specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

Zamawiajacy
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