Zary, dnia 20.05.2020 .

105. Kresowy Szpital Wojskowy
z Przychodnia Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Zarach

Do wiadomosci Wykonawcow

Znak sprawy
105. KSzWzP SP ZOZ-DZP-2612-19-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na dostawe tozek
szpitalnych, ptuczko dezynfektoréw i stoléw zabiegowych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z
Przychodnig SP ZOZ w Zarach.

W zwigzku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia, ztozonymi
przez Wykonawcéw, dziatajagc w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wyjasniam, co nastgpuje:

Zestaw pytan I,

Zadanie nr 1 —16zko szpitalne + szafka + materac

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajacy w pkt. 5 dopusci szczyty HPL o grubosci 6 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 2: .
Czy Zamawiajgcy w pkt. 5 dopusci wypetnienie szczytu usuwane za pomoca narzedzi poniewaz mozliwos¢
usuwania bez narzedzi umozliwia pacjentowi mozliwos¢ demontazu co moze narazi¢ go na sytuacje
niebezpieczng? Dodatkowo usuwanie wypeienia szczytu nie ma w ogdle zastosowania z punktu medycznego
tym samym parametr usuwania szczytu za pomoca narzedzi jest rownowazny.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajacy w pkt. 5 dopusci szczyt w czesci noznej bez funkceji wykorzystania jako pétka ale za to t6zko
w ofercie bedzie miato pod szczytem dedykowang potka do odktadania poscieli? ‘
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajgcy w pkt. 5 dopusci szczyt w kolorze biatym z kolorowym motywem dekoracyjnym do wyboru
wykonanym z trwalego tworzywa ABS ?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr S:

Czy Zamawiajacy w pkt. 11 dopusci wysokosé 16zka 40 cm co przy dodanym materacu wysokosci 10 cm da
optymalng wysoko$¢ dla pacjenta do wejscia i zejscia z tozka ?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiajacy w pkt. 15 dopusci bezpieczne obcigzenie 200 kg ?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiajacy w pkt. 16 dopusci barierki wykonane z 4 profili o wysokosci 30 mm spehiajgce norme
bezpieczenstwa EN 60601-2-52?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Zadanie nr 1 —16zko do intensywnej terapii + szafka + materac

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajacy w pkt. 3 dopusci 1 szt. akumulatora, ktéry w petni zapewni funkcjonowanie t6zka podczas
transportu lub w innych sytuacjach podczas, gdy 16zko jest odtaczone od zasilania ?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajacy w pkt. 7 dopusci barierki poruszajace si¢ wraz z segmentem oparcia plecow oraz nieruchome
w czgsci nozne co jest standardem dla tego typu 16zek i barierek ?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.



Pytanie nr 3:
Czy Zamawiajacy w pkt. 16 dopusci szczyt ruchomy?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiajacy w pkt. 19 dopusci 16zko bez automatycznego zatrzymania pod katem 30 stopni ? Zamiast
tego wbudowane wskazniki katowe informujace o uzyskaniu kata 30 stopni mozemy w kazdej chwili
wykorzystaé i zatrzymaé segment oparcia plecéw pod zadanym katem bez koniecznosci chwilowego przestoju
regulacji tej pozycji.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr S:
Czy Zamawiajacy w pkt. 21 dopusci wysokos¢ 36,5 cm?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiajacy w pkt. 23 dopusci kat do 72 stopni co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodeg.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiajacy w pkt. 24 dopusci kat do 40 stopni co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiajacy w pkt. 38 dopusci 16zko bez opisanej funkcji?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci szafke o parametrach:
Szafka dwustronna z mozliwos$cig postawienia z prawej lub lewej strony f6zka.
Wymiary:

e Szerokos¢ - 510 mm (+/- 20 mm)
Gleboko$é - 460 mm (+/- 20 mm)
Wysokos¢ - 920 mm (+/- 20 mm)
Szerokosé szafki z roztozonym blatem — 1100 mm (+/- 20 mm)
Wysoko$¢ drzwiczek — min. 390 mm

e  Wysoko$¢ szuflady — min. 100 mm
Wolna przestrzen migdzy szufladg a drzwiczkami na rzeczy pacjenta min. 100 mm.
Konstrukcja wykonana z blach i ksztattownikéw stalowych pokrytych lakierem proszkowym.
Powloki lakiernicze catej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i srodki dezynfekcyjne.
Skrzynka szafki wyposazona w pétke oraz miejsce na min. 3 butelki 1,5 1.
Blaty szafki (gléwny i boczny) wykonane z tworzywa ABS z wystajacymi, zaokraglonymi krawedziami
utatwiajgcymi utrzymanie przedmiotow.
Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposazona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegajacy wypadnigciu z szafki.
Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi.
Szafka posiada cztery kota jezdne o @ min. 65 mm, kazde z blokada.
Pétka na obuwie w dolnej czgéci szafki wykonana z metalowej blachy lakierowanej proszkowo montowanej na
state, bedaca konstrukcja szafki
Dodatkowy blat boczny z mozliwoscia chowania do boku szafki i ptynna regulacja wysokosci w zakresie 800 —
1100 mm (+/- 20 mm) wspomaganej sprezyna gazowa oraz nachylenia w min. 3 pozycjach, blat boczny o
wymiarach 660 x 430 mm (+/- 20 mm) i obcigzeniu do min. 10 kg. Dzwignie zmiany potozenia wysokosci blatu
bocznego wykonane z metalu w kolorze zielonym dla lepszej identyfikacji umiejscowione w gornej czesci obok
blatu z dwoch stron.
Wkiadka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady.
Czota szuflady i szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z mozliwosciag wyboru koloru min. 16
kolorow.
Waga szafki maks. 48 kg.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zestaw pytan I
Pytanie nr 1:

Punkt 5 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét operacyjno- zabiegowy o dtugosci z blatem 2020
mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.



Pytanie nr 2:
Punkt 8 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania sto operacyjno- zabiegowy z zakresem regulacji

wysokosci od 810 do 1050 mm?

Odpowiedz:. Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 3:

Punkt 9 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét operacyjno- zabiegowy z zakresem regulacji
oparcia plecow od -40 ° do +80 °?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 4:

Punkt 10 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét operacyjno- zabiegowy z zakresem regulacji
podgtowka od -40 © do +50 °?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodeg.

Pytanie nr S: .
Punkt 11 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjno- zabiegowy z regulacja przechytu
wzdhuznego (pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga) wynosi 25 ° dla pozycji Trendelenburga i12°dla
pozycji anty- Trendelenburga?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 6:

Punkt 12 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét operacyjno- zabiegowy z zakresem regulacji
katowej podn6zkow od -90 ° do +15 °?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 7:

Punkt 20 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t operacyjno- zabiegowy z dopuszczalnym
obcigzeniem réwnym 150 kg?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 8:

Punkt 22 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t operacyjno- zabiegowy w ktérym nie ma
mozliwo$ci zamiany segmentéw ndg z podgtéwkiem ptytowym?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 9:

Punkt 22 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjno- zabiegowy w ktérym mozliwe jest
wykonywanie zdjeé RTG przy uzyciu tacy umieszczanej pod segmentem oparcia plecéw lub siedziska?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 10:

Punkt 22 tabeli: Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjno- zabiegowy z konstrukcja
przezierng dla promieni RTG, jednak z poprzecznymi, metalowymi ksztattownikami umiejscowionymi’ w
segmencie siedzenia i oparcia plecow?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Zestaw pytan IIL.

Pytanie nr 1 — dotyczy zapiséw umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowief projektu przysztej
umowy w zakresie zapiséw § 6. ust. A)

a) W przypadku zwloki w dostarczeniu sprzetu, uzupehienia brakujacych ilosci, lub wymiany wadliwych
czesei - 0,1% wartosci reklamowanego asortymentu za kazdy rozpoczety dzief zwioki liczony od terminu
wyszczegolnionego w § 3 ust. 1

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 2 — dotyczy warunkéw gwarancji i serwisu

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu przystapienia do naprawy do 72h, terminu naprawy do
14 dni w przypadku koniecznosci sprowadzenia czgéci zamiennych z zagranicy ?

Odpowiedz:. Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 3 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenow

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace komor¢ wykonang ze stali nierdzewnej z dyszami z
tworzywa sztucznego?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 4 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenéw :
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wymiarach: 545mm szer. x 475mm gh. x 1630mm wys. nieznacznie
réznigcych sig¢ od wymaganych? =
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.



Pytanie nr 5 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenéw
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace zuzycie wody w programie krétkim 141, w programie
standardowym/intensywnym 351?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 6 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenow
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o mocy 3,05 kW?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.
Pytanie nr 7 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenéw
Czy Zamawiajacy odstapi od pkt. 18 wymaganych parametrow?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 8 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenéw
Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie wyposazone byto w uszczelke drzwiowg umieszczong na korpusie
urzadzenia? Oferowane rozwiazanie jest higieniczne, zapewnia mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas
zatadunku.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie ale nie wymaga.
Pytanie nr 9 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenéw
Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie wyposazone byto w dysze wykonane z wytrzymatego tworzywa
sztucznego, tatwo demontowane w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia, gwarantuje to dtugg ich zywotnosé
oraz zapewnia wysoka jako$¢ mycia / powtarzalnosc?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie ale nie wymaga.
Pytanie nr 10 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenéw
Ze wzgledu na niespéjnosé specyfikacji z projektem umowy, prosimy o informacje odnosnie terminu realizacji
zamdwienia?
Odpowiedz: Zgodnie z trescig SIWZ rozdz. IV ust. 2 termin realizacji zaméwienia wynosi 10 tygodni liczac od
dnia zawarcia umowy.
Jednoczeénie zmianie ulega zapis §3 ust. 1, ktéry otrzymuje brzmienie:

,,1. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczyé przedmiot umowy do siedziby Zamawiajacego, zainstalowaé

i uruchomié go w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy”.

Zestaw pytan 1V.

Pytanie nr 1 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenéw

Ad. tabela Ip. 2

Czy Zamawiajacy wymaga, aby myjnia dezynfektor dla weryfikowania poprawnosci wymaganej temperatury
powyzej 900C dla przeprowadzonej dezynfekcji termicznej ( wyrazonej wspotczynnikiem Ao ) wizualizowanej
na wy$wietlaczu posiadata dwa niezalezne czujniki temperatury, z ktorych co najmniej jeden (zgodnie z pkt.
5.12.6 PN-EN ISO 15883-1) powinien by¢ umieszczony w pozycji dla najnizszej temperatury osigganej dla
naczyn umieszczonych w komorze .

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 2 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenéw

Ad. tabela Ip. 3 oraz lp.4 w zwigzku z Ip.5 oraz Ip.11

Prosimy o wyjasnienie zapiséw dotyczacych ilosci i nazewnictwa programéw,, Ip. 3 Minimum dwa programy
mycia i dezynfekeji, ,,lp.4 program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile”,
,Ip.5. czas procesu ptukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla ,basenéw” — ponizej 10 min”,
Lp. 11 zuzycie wody: dla programu ekonomicznego: max 12 litréw, dla programu normalnego max. 20
littéw,, ,poprzez doprecyzowanie: - ilu minimum programéw mycia i dezynfekeji uruchamianych z pulpitu
urzadzenia wymaga Zamawiajacy? Dwdch czy czterech? i jakie to maja by¢ programy: program normalny?,
program ekonomiczny? ,program standardowy dla basenéw? Program do eliminacji clostridium difficile.
Uzasadnienie: Odpowiedz na powyzsze jest kluczowa biorgc pod uwage wyznaczone przez Zamawiajacego
preferencje purktowe za zuzycie wody dla okreslonego programu. Programy zatem z uwagi na rézng
nomenklature powinny byé okreslone precyzyjnie. Prosimy uwzgledni¢ iz myjnie dezynfektory wigkszosci
producentéw maja minimum trzy programy uruchamiane z pulpitu sterujgcego dla mniej i bardziej
zabrudzonych naczyn okreslane najczesciej jako:

- program krotki

- program standardowy/ normalny

- program intensywny

Tego typu rozwigzanie stosowane w wigkszosci uzytkowanych w Polsce myjni dezynfektorow doskonale si¢
sprawdza i pozwala na znaczne oszczedno$ci medidw przy zastosowaniu wiasciwego programu w zaleznosci od
stopnia zabrudzenia naczynia a nie jego rodzaju. :
Odpowiedz:. Zamawiajacy dopuszcza programy:



- program krotki

- program standardowy/ normalny

- program intensywny
Pytanie nr 3 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenow
Ad. tabelalp.6,7i8
Prosimy o wyrazenie zgody na mozliwo$¢ zaoferowanie myjni dezynfektora ktérego konstrukeja, obudowa,
zbiornik wody oraz z komora mycia gteboko ttoczona z pochylonym sufitem wykonane sg ze stali nierdzewnej.
Uzasadnienie:
Z do$wiadczen praktyki szpitalnej zwigzanej z uzytkowaniem myjni dezynfektoréw do dezynfekcji termicznej
pojemnikéw na odpady pochodzenia ludzkiego wynika iz elementy urzadzen wykonane z polimeréw lub
innych tworzyw sztucznych sa znacznie mniej odporne zaréwno na dziatanie srodkow chemicznych jak i na
uszkodzenia mechaniczne. W przeciwienstwie do stali szlachetnych — kwasoodpornych po dluzszym okresie
uzytkowania w tworzywach sztucznych powstaja mikro peknigcia i zarysowania utrudniajgce zachowanie
wymaganych standardéw czystosci
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 4 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basen6éw
Ad. tabela Ip. 9
Prosimy o wyrazenie zgody na mozliwo$¢ zaoferowanie myjni dezynfektora o budowie kompaktowej o
szerokoséci 50 cm glebokosci 45 cm i wysokosci 173 cm
Uzasadnienie
Myjnia o proponowanych wymiarach , z drzwiami komory otwieranymi uchylnie w dét, gwarantuje zar6wno
zaladunek jak i odbior umytych i zdezynfekowanych naczy na ergonomicznej wysokosci. , co utatwia prace
personelu obstugi. :
Jednocze$nie proponujemy zawieszenie potki na naczynia sanitarne obok myjni co jest rozwigzaniem
sprawdzonym w praktyce szpitalnej , znacznie bardziej wygodnym niz zawieszenie potki nad myjnig
dezynfektorem. o
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 5 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenow
Ad. tabela Ip.14
Prosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z jedng pompa dozujaca wylacznie $rodek
odkamieniajacy .
W przewidzianej do zaoferowania myjni podobnie jak w nowoczesnych myjniach innych wiodgcych
producentéw dozowanie detergentu jest zbedne, gdyz domywanie naczy nastgpuje przez silne strumienie wody
kierowane przez kilkanascie dysz w wigkszosci rotacyjnych . '
Uzasadnienie:
Brak koniecznosci uzytkowania drugiej pompy dozujacej detergent przynosi korzysci zarowno przy zakupie
(nizsza cena) jak i przede wszystkim w czasie eksploatacji (cena detergentu w zaleznosci od rodzaju i
wymagai serwisowych producenta myjni to nawet kilka set zlotych za 5 litrowy pojemnik).Zdecydowana
wiekszo$¢ producentéw zapewnia wymagang wysoka efektywnos¢ czyszezenia przez system dysz myjacych
bez uzycia detergentu, a wytacznie przy uzyciu srodka odkamieniajacego caly system hydrauliczny myjni, a
zwlaszcza decydujaca o jakosci dezynfekcji wytwornicg pary
Zaznaczy¢ nalezy, iz stosowanie detergentu nie ma wplywu na stopien dezynfekcji gdyz w myjniach do
basenéw i kaczek wymagana jest dezynfekcja termiczna oparta o wspdlczynnik Ao ktora zgodnie z PN-EN
ISO 15883-1 moze byé zaprogramowana od A.60 az do A, 3000.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 6 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenéw
Ad. tabela Ip. 25
Prosimy réwniez o doprecyzowanie czy Zamawiajacy stosownie do zapisow PN EN ISO 15883-1/3 wymaga
zaoferowania urzadzen wyposazonych w automatyczne, mechaniczne schtadzanie i suszenie wsadu strumieniem
powietrza z odprowadzaniem pozostatosci pary i skroplin sa do kanalizacji tak aby naczynia sanitarne
poddawane temu procesowi byly suche, bez widocznych skroplin i gotowe do ponownego uzycia?
Odpowiedz: Zgodnie z trescig SIWZ.
Pytanie nr 7 — dotyczy zadania nr 2 — dostawa pluczko-dezynfektora do basenéw
Ad. tabela Ip. 27
Biorgc pod uwage iz myjnie dezynfektory wykorzystywane sg rowniez w przeciwdziataniu rozprzestrzeniania
sie¢ COVID-19, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga réwniez programu mycia i dezynfekceji ze
skutecznodcia eliminacji COVID-19 potwierdzons dokumentem akredytowanej niezaleznej instytucji
badawczej.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie ale nie wymaga.



Zestaw pytan V.

Pytanie nr 1 — Zadanie nr 3
Czy zamawiajgcy dopusci stét operacyjny z parametrami:
e  Zakres regulacji oparcia plecow min. od —45° do 75°,
e  Zakres regulacji podgtowka min od —35° do 30°,
e  Podndzki z mozliwoscia rozchylenia o 90°,
o Dobre wiasnosci jezdne stotu dzieki min. 4 kofom jezdnym umieszczonym w podstawie. Kota o
$rednicy min 100 mm,
e  Masa stotu 220 kg?
Proponowane wartosci parametréw nie odbiegaja w sposob znaczacy od parametrow wymaganych, s3
w pelni wykorzystywane i uznawane na blokach operacyjnych.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodeg.

Zestaw pytan VI

Zadanie nr 1

Pytanie nrl

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne z wypelnieniem szczytéw montowanym na state?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodeg.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko do intensywnej terapii wyposazony w jeden akumulator?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko do intensywnej terapii o szerokosci catkowitej 997 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko do intensywnej terapii z regulacja wysokosci leza w zakresie 350-910 mm, co
jest rozwiagzaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr §

Czy w zwiazku z pkt. 19 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiajacy dopusci 16zko do intensywnej terapii
z mozliwoscia ustawienia kata 30° za pomoca odrebnego przycisku dedykowanego dla tej wartosci katowej?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko do intensywnej terapii o dtugosci catkowitej 227 cm, co nieznacznie rozni sig
od parametru oczekiwanego?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci t6zko do intensywnej terapii o dtugosci catkowitej 227 cm w pozycji
krétkiej. Pozycja 4 zatagcznika nr 11.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko do intensywnej terapii z regulacja segmentu plecow w zakresie 0-70°, co jest
rozwigzaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko do intensywnej terapii z regulacja segmentu uda w zakresie 0-40°?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko do intensywnej terapii z odlaczeniem funkcji sterowanych elektrycznie po 120
sekundach?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko do intensywnej terapii bez systemu wykrywania ruchéw pacjenta?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko do intensywnej terapii bez o$wietlenia pod t6zkiem?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko do intensywnej terapii ze szczytem od strony glowy poruszajacym si¢ wraz z
lezem przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 13



Czy Zamawiajacy dopusci 16zko do intensywnej terapii z dwoma tulejami do montazu wyposazenia
dodatkowego od strony gtowy i dwoma od strony nég? .
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko do intensywnej terapii z barierkami bocznymi poruszajacymi si¢ wraz z
segmentem plecow oraz barierkami bocznymi w czeéci noznej zintegrowanymi z ramg leza (nie poruszaja sig
wraz z segmentem uda)?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajacy dopusci szafke przyldzkowa z kotami o srednicy 50 mm, co minimalnie rézni sie od
parametru oczekiwanego?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiajacy dopusci 12 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zaméwienia?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiajacy wydzieli 2 szt. tézek do intensywnej terapii do odrgbnego pakietu?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zestaw pytan VII.

Dotyczy zapiséw SIWZ:

Prosimy o doprecyzowanie terminu realizacji zadan nr 1 oraz nr 3:

Termin realizacji okreslony w rozdz. IV SIWZ — 10 tygodni;

Termin realizacji okreslony w §3 projektu umowy - 7 tygodni.

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczna w kraju prosimy Zamawiajacego o wyznaczenie terminu realizacji
nie krétszego niz 10 tygodni od chwili podpisania umowy.

Odpowiedz: Zgodnie z trescig SIWZ rozdz. IV ust. 2 termin realizacji zaméwienia wynosi 10 tygodni liczac od
dnia zawarcia urnowy.

Jednoczeénie zmianie ulega zapis §3 ust. 1, ktéry otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ przedmiot umowy do siedziby Zamawiajgcego, zainstalowac
i uruchomié¢ go w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy”.

Dotyczy zadania nr 3 — st6l operacyjno — zabiegowy, kpl. 6

Pytanie nr 1

Prosimy o poprawienie tresci zatacznika 9 w pozycji ,,Zadanie nr...” gdyz odnosi si¢ do zadania nr 1.
Odpowiedz: Zamawiajacy skoryguje tres¢ zatgcznika nr 9 w wprowadzi zapis ,,Zadanie nr 3”.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu o dlugosci maksymalnej z blatem 2020 mm?

Oferowany stot jest krétszy o 80 mm od wymaganego, co jednak nie wplywa na jego funkcjonalnosc.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stolu z regulacja wysokosci w  zakresie od 600
do 900 mm? Pragniemy zaznaczy¢, iz zakres dolny jest korzystniejszy niz wymagany w SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stolu z regulacja oparcia plecow w zakresie gornym
do 80 stopni? Zakres ten jest zaledwie o pigé stopni mniejszy niz wymagany w SIWZ i nie wplywa na
funkcjonalnos¢ stotu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr S

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z regulacjg Trendelenburga i Anty-Trendelenburga zakresie
+/-25 stopni? Zakres ten jest zaledwie o pie¢ stopni mniejszy niz wymagany w SIWZ i nie wplywa na
funkcjonalno$¢ stotu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 6

Dotyczy pkt. 13: Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu, w ktérym podnézki podczas rozchylania na
boki (lacznie 180 stopni) blokowane sg gatkami — pokrettami a nie klamkami? Rozwigzanie jest podobne do
wymaganego w SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 7



Dotyczy pkt. 19: Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu z migkkimi odejmowanymi materacami
wykonanymi z pianki poliuretanowej pokrytej skajem antystatycznym?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 8

Dotyczy pkt. 23: Prosimy o doprecyzowanie wymaganego wyposazenia dodatkowego stotu.

Odpowiedz: Zamawiajacy usuwa zapis w zakresie pkt. 23

Dotyczy zadania nr 1

Pytanie nr 1

Czy dla umozliwienia ztozenia konkurencyjnych ofert wigkszej liczbie wykonawcow, Zamawiajacy zechce
wydzielié¢ pozycie nr 2, tj. 16zko do intensywnej terapii z materacem i szafka (kpl. 2) do odrgbnego zadania?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Zestaw pytan VIIL

Dotyczy zadania nr 1 — Dostawa l6zek szpitalnych

Czes¢ 1 — Lozko szpitalne + szafka + materac, kpl. 44

Pytanie nr 1

Czy Zamawna_]qcy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne z ramg wewnetrzng, z segmentam1 umleszczonymP

na ramie, jako parametr lepszy? Rozwigzanie to jest bezpleczmejsze i bard21ej ergonomiczne od opisanej W

SIWZ ramy zewnetrznej. Wymagane opisem przedmiotu zamowienia rozwigzanie, w ktorym ruchome

segmenty leza umieszczone sa w ramie, jest potencjalnie bardzo niebezpieczne, gdyz tworzy mechanizn

»nozyc”. Konstrukcja z ramag wewngtrzng, gdzie rama znajduje si¢ pod segmentami leza, jest nie tylko

bezpleczmejsza ale takze bardmej ergonomiczna: umozliwia blizsze podejscie personelu do lezacego paqentas

a takze nie powoduje poszerzenia gabarytéw t6zka w przypadku zamontowania porgczy bocznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodeg.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie 16zek o diugosci catkowitej 2180 mm z szerokoscig samego leza 850

mm? Pozostale parametry wymlarowe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie 16zek ze szczytami zgodnymi z opisem (pkt 5), ale bez funkcji pofki

do odktadania poscieli?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 4

Dotyczy pkt. 12: Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie 16zek, w ktorym dzwignia regulacy segmehtu

oparcia plecow znajduje si¢ pod lezem, nie za$ pod ramg? To tylko rozwu;zame konstrukcyjne majqce na celu

zapewnienie jak naﬁatw1e_]szego dostepu, gdyz w oferowanym rozwigzaniu leze znajduje si¢ wyzej niz rama.

Zostaje zachowana ergonomia zgodnie z wymogami SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr S

Dotyczy pkt. 15: Prosimy o dopuszczenie barierek wykonanych z trzech rurek poziomych o $rednicy 25 mm,

lakierowanych proszkowo, z wysokoscig od leza 365 mm, skladanych wzdtuz ramy leza (ponizej poziomu

materaca) za pomocg _;ednego grzybka odblokowujacego. Takie barierki wydaja si¢ odpowiadaé wymogom

opisu przedmiotu zamoéwienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 6

Dotyczy materacy, pkt 16: Prosimy o sprecyzowanie (prawdopodobnie tres¢ zawiera pomyike) cyt
,wytrzymato$é na (...) oleje i smary zawartos¢ formaldehydu”.

Odpowiedz: Zamawiajacy usuwa z pkt. 16 zapis o tresci ,,(Wytrzymatos¢ na alkohole, srodki czyszczace, srodki

dezynfekcyjne, oleje i smary zawartos¢ formaldehydu)”.

Czg$é 2 — Lozko do intensywnej terapii + szafka + materac, kpl. 2

Pytanie nr 1

Czy Zamaw1ant,y dopusci do zaoferowania 16zko do intensywnej terapii z lezem opattym na dwoéch kolumnach
jako rozwiazanie bardziej zaawansowane, umozliwiajace podjazd pod leze ramieniem C?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodeg.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopuéci do zaoferowania tézko do intensywnej terapii z jednym akumulatorem
wbudowanym?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.



Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko do intensywnej terapii o dugosci zewnetrznej w pozycji

wydhuzonej 234 cm (w tym wydtuzenie leza 20 cm)?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko do intensywnej terapii z materacem (nie panelem)

uzupetniajgcym leze po jego wydtuzeniu?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko do intensywnej terapii ze szczytami poruszajacymi si¢ wraz z

lezem?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko do intensywnej terapii bez systemu elektronicznej kontrol

kata nachylenia oparcia 30°, zatrzymujacego segment w trakcie unoszenia? :

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko do intensywnej terapii z regulacja oparcie plecow w zakresie

do 75°? Jest to zakres wyzszy niz wymagany w SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko do intensywnej terapii z regulacja segmentu uda w zakresie 0-

45° i podudzia w zakresie 22°? g

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko do intensywnej terapii bez: }
— odlgczenie funkcji sterowanych elektrycznie po max 180 [s] po max nieuzywania regulacji po

odigczeniu t6zka od zasilania sieciowego; |

—  system wykrywania ruchéw pacjenta — z regulacja czutosci, mozliwos¢ wylaczenia systemu; \
—  systemy bezpieczenstwa przeciw przeciazeniowe, anty-zakleszczeniowe, etc.? ‘

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 10 ‘

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko do intensywnej terapii o dopuszczalnym obcigzeniu 230 kg? |

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 11

Dotyczy szafki przyldzkowej:

Czy Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania szafke o wysokosci catkowitej 870 mm, gif;bokos'o;i

445 mm? Parametry te nieznacznie odbiegaja od wymogéw SIWZ. Pozostale parametry wymiarowe — zgodne z

opisem przedmiotu zamdéwienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania szafke z pétka stalowa pod dolng szuflada?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania szafk¢ wyposazong w blat boczny z bezstopniowa regulacjg

wysokosci za pomocg sprezyny gazowej z mozliwoscia regulacji kata pochylenia blatu? y

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania szafke z blatem bocznym, ktorego konstrukcja zblizona jest do

opisu przedmiotu zaméwienia: Blat boczny - wykonany z ptyty HPL, z listwami HPL jako ograniczniki przed

zsuwaniem sie przedmiotéw na dwoch dhuzszych brzegach blatu; dostosowany do wkiadki kolorystycznej w

szezytach 16zka. Mozliwo$¢ odczepiania blatu bocznego od $ciany szafki. Regulacja wysokosci blatu bocznegp

realizowana za pomoca sprezyny gazowej umieszczonej w aluminiowej kolumnie. Piynna, bezstopniow:a

regulacja wysokosci blatu bocznego wspomagana sprezyng gazowa. Mechanizm unoszenia — na wysokosci

blatu gtéwnego — przycisk zwalniajacy. Bez oston wykonanych z aluminium — charakterystycznych dla irmegb

modelu szafki. |

Rozkladanie blatu - bez koniecznosci odsuwania szafki od 16zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu

o kat 180°. Rozkladnie blatu bocznego rozpoczyna si¢ poprzez odchylenie gérnej krawedzi blatu na zewnatiz

(gbrna krawedz wyposazona w uchwyt) |




Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zestaw pytan IX.

Pakiet 1 - t6zko szpitalne + szafka + materac

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci szczyty tozka metalowe, tatwo odejmowane, wypetnione wysokiej jakosci p}ytq
HPL, odporna na dziatanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promlemowame
UV. Wypehienie szczytéw bez mozliwosci wykorzystania jako pdtka do odktadania poscieli? :
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci leze wypelnione metalowymi panelami, z otworami wentylacyjnymi, znacznie
tatwiejszymi do szybkiego mycia i dezynfekcji niz siatka?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci kat nachylenia segmentu oparcia 0-60° ?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci wysoko$¢ leza na poziomie 47 cm? Taka wysoko$é jest tatwiejsza dla pacjenta do
schodzenia z t6zka. ‘
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode. i ‘

16zko do intensywnej terapii + szafka + materac

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy moze doprecyzowa¢ czy oczekuje, ze oferowane t6zka beda miaty wbudowany akumulator 2
szt. — czy t6zko moze mie¢ jeden akumulator wbudowany a drugi dostarczony jako zapasowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z mozliwoscig przedtuzenie leza, ale bez panelu uzupelniajacego - zamiast

panelu oferujemy klin-przedtuzke do materaca, ktéry spetnia takie samo zadanie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy dopusci szczyt 16zka od strony glowy poruszajacy si¢ wraz z lezem przy przechodzeniu do
pozycji Trendelenburga?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez ,,systemu elektromcznej kontroli kata nachylema oparc1a 30°, ktorego
dziatanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia”. — opisane rozwigzanie
wskazuje i dopuszcza jednego konkretnego producenta.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z regulacja wysokosci 36,5cm do 78cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez pozycji ekstra niskiej 34cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z regulacja mechaniczng segmentu uda [°] 0-20?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez systemu wykrywania ruchéw pacjenta ?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajacy dopusci szafke bez haczyka na recznik oraz uchwytu na szklanke?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy dopusci szafke z regulacja blatu bocznego w zakresie: 800 — 1100 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Zestaw pytan X.



Prosimy o odpowiedZ na ponizsze pytania:

Zadanie nr 1 poz. 1 16zka szpitalne + szafka + Materac ( 44kpl. )
Pytanie nr 1

Czy Zamawiajgcy dopusci t16zko z barierkami o wysokosci 370mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Zadanie nr 1 poz. 2 16zko do intensywnej terapii +szafka +materac (2 kpl.)

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy przechyli si¢ do prosby i wydzieli do odrgbnego pakietu poz. 2 t6zka do intensywnej terapii
+szafka +materac ( 2 kpl.)

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zestaw pytan XI.

Pytania do postepowania: Zalgcznik nr 12

»Pluczko-dezynfektor do "kaczek" i ,basenéw"

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wykonanego w caloéci ze stali nierdzewnej. Zamawiajacy dopuszcza w
pozycji 7 urzadzenie wykonane zamiennie ze stali nierdzewnej lub kombinacji stali i polimeru. Tymczasem w
punkcie 8 zawarty jest wymog zaoferowania urzadzenia o froncie polimerowym.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 2 ‘
Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wyposazonego w komore z taczeniami laserowymi. Rozwiazanie takie jes
rownowazne z komora gleboko tloczong, dodatkowo posiada dozywotnig gwarancj¢ na komore, czego nie
zapewniajg producenci komér gleboko tloczonych. Laczenia te s3 wykonane z niezwykla precyzja i nie
stwarzaja ryzyka osadzania si¢ w nich mikroorganizméw (nie zawieraja zaglebien). Nie s3 nam takze znane
zadne badania, ktére wskazywalyby na gromadzenie si¢ bakterii w takich komorach. Ponadto, laczenia te sg
niezwykle wytrzymale i nie obnizaja parametréw fizycznych i wytrzymatosciowych — ciSnienie i temperatura
panujaca w komorze s3 kilkunastokrotnie nizsze niz minimalnie konieczne, by w jakikolwiek sposob oddziata¢
na tak taczong stal nierdzewna. W razie odmowy, prosimy o uzasadnienie takiej decyzji.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o nieznacznie réznej szerokosci od wymaganej, tj. 50 cm co stanowi
roznice jedynie 4 centymetréw od przewidzianej w OPZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 4

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o nieznacznie roznej wysokosci od wymaganej, tj. 145 cm.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr S

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, w ktérym zamontowana jest jedna pompa dozujgca srodek
zmiekczajaco-pluczacy (odkamieniacz)? Wedlug naszej wiedzy i doswiadczenia urzadzenie z dwoma pompami
generuje dodatkowe koszty dla jednostki, a nie przyczynia si¢ to do uzyskania lepszego efektu mycia |i
dezynfekcji utensyliow. Zarazem stosowanie odpowiedniego $rodka wydtuza zywotno$¢ urzadzenia nawet przy
twardej wodzie, co znajduje potwierdzenie w gwarancji, ktéra objete jest urzadzenie. Jezeli Zamawiajacy uwaza
takie rozwigzanie za niewystarczajace, prosimy o dopuszczenie, urzadzenia o dodatkowym, mechanicznym
filtrze zmigkczajacym wodg.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy wymaga, aby komora myjni wraz z drzwiami posiadaty system uniemozliwiajacy wyciek
pary lub wody na zewnatrz — uszczelka silikonowa tzw. petna paroszczelnosé? Rozwigzanie takie zapobiega
poparzeniom personelu. Na rynku znajduja si¢ rozwigzania typu komora z uszczelka labiryntowa, ktéra nie
zapewnia paroszczelnosci i podczas cyklu gorgca para wydostaje sig na zewnatrz

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie ale nie wymaga.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy wymaga, aby myjnie posiadala orurowanie z miedzi co zapobiega powstawaniu
mikroorganizméw w orurowaniu myjni? 5
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie ale nie wymaga.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy wymaga, aby myjnia posiadata tréjstopniowa kontrole detergentu w pojemniku? Rozwiazanie
takie informuje uzytkownika, Ze jest $rodek w kanistrze, nastgpnie informuje ze jest bardzo mato srodka, na



koficu ze $rodek sie skoriczyl. Rozwiazanie takie daje mozliwo$¢ zaméwienia $rodka z wyprzedzeniem nie
powodujac przestoju urzadzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy wymaga, aby myjnia posiadala dysze natryskowe w catosci ze stali nierdzewnej? Elementy
plastikowe maja krétszag zywotno$¢ niz stal nierdzewna, poniewaz dziata na nie wysoka temperatura co
powoduje powstawanie mikropeknieé, ktére wplywaja na obnizenie jakosci mycia i dezynfekeji.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie ale nie wymaga.

Zestaw pytan XII.

Zadanie nr 3 stoly operacyjno-zabiegowe, hydrauliczne w
Pytanie nr 1

Pkt. 9 Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie zakresu regulacji oparcia plecéw od -50° do 75°.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodeg.

Pytanie nr 2

Pkt. 10 Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie zakresu regulacji podgtéwka min od - 45%do 30°.

Dot. Pkt

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodeg.

Pytanie nr 3

Pkt. 18 Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie stotu z czgsciowym fartuchem gumowym

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 4

Pkt.19 Czy Zamawiajacy dopusci blat stolu wyposazony w materace o wlasciwosciach przeciwodlezynowych, ‘z
funkcja pamieci ksztaltu ciala pacjenta, zdejmowane o grubosci min. 60 mm. Blat przezierny dla
promieniowania rtg na catej dtugosci stotu, bez metalowych szyn poprzecznych? |
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodeg.

Pytanie nr 5

Pkt. 21 Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie stolu 0 maksymalnej wadze 180 kg

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Zestaw pytan XIII.

Dotyczy: Zadania nr 3, Specyfikacja parametréw technicznych stotéw operacyjno-zabiegowych, hydraulicznych
(zatgcznik nr 13)

Pytanie nr 1 1
W punkcie 23 - Wyposazenie dodatkowe do stotu jest zapis ,,zgodnie z oferta”. Proszg o uzupetnienie listy
wyposazenia. ‘
Odpowiedz: Zamawiajacy usuwa zapis w zakresie pkt. 23

Zestaw pytan XIV.

Pytanie nr 1
Dotyczy §2 Pkt 3
Czy Zamawiajacy moze skrécié wskazany termin 60 dni do 30 albo 21 dni?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Pytanie nr 2
Dotyczy §3 Pkt 1
Czy nie doszto do omyiki pisarskiej i powinno by¢ (zgodnie z SIWZ):
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé przedmiot umowy do siedziby Zamawiajacego, zainstalowac i
uruchomié go w terminie 10 tygodni od zawarcia umowy. 5
Odpowiedz: Zgodnie z trescig SIWZ rozdz. IV ust. 2 termin realizacji zaméwienia wynosi 10 tygodni liczac od
dnia zawarcia umowy.
Jednocze$nie zmianie ulega zapis §3 ust. 1, ktéry otrzymuje brzmienie:

,.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczyé przedmiot umowy do siedziby Zamawiajacego, zainstalowac

i uruchomi¢ go w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy”. ‘
Pytanie nr 3
Dotyczy §5 Pkt 10
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ dodac:
W przypadku jesli przewidywany okres naprawy bedzie trwat dtuzej ponad czas okreslony w pkt.9, Wykonawca
w terminie do dwéch dni kalendarzowych od uplywu terminu wskazanego w pkt 9 dostarczy na koszt wlasny
Zamawiajacemu sprzet zastepczy co najmniej tej samej klasy co naprawiany, wolny od wad.



Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie nr 4

Dotyczy §9 Pkt 2

Czy Zamawiajacy moze dodaé podpunkt:

h) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej
realizacje w okreslonym w umowie terminie. |
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Zadanie nr 1 16zko szpitalne + szafka + materac:

Pytanie nr 1

Dotyczy Lp.1 ]
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko, ktérego konstrukcja jest wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo‘r
oparta na tzw. systemie dwéch ramion wznoszacych dla zapewnienia maksymalne; stabilnodci leza przy
maksymalnym obcigzeniu w trakcie transportu? Konstrukcja umozliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekeje
kazdego elementu 16zka. Dodatkowo utatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. ‘
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 2

Dotyczy Lp.2

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko, ktérego szerokos¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1010
mm (wymiar leza 870x1980), natomiast dtugos¢ catkowita wynosi 2195mm z dodatkowg mozliwoscig
przedtuzenia leza o 28,5 cm? Rozwiazanie to znacznie zwigksza komfort wysokich pacjentow.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy Lp.4

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w wysokiej jakosci tworzywowe uchwyty trzymajace materac
przy min. dwéch segmentach?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy Lp.5

Czy Zamawiajacy dopusci tézko, ktérego szczyty tworzywowe (polietylen o duzej gestosci HDPE), s
wyjmowane od strony ndg i glowy bez uzycia narzedzi, tatwe w utrzymaniu czystosci i dezynfekeji
Dodatkowo w cze$ci noznej znajduje si¢ wysuwana pétka na posciel do 30cm o udzwigu do 10kg?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 5

Dotyczy Lp.6

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko, ktérego leze jest czterosegmentowe z czego trzy elementy sg ruchome?
Wieksza ilo§é segmentéw zapewnia pacjentowi lepszy komfort, a personelowi medycznemu wigksz
mozliwosci uloZenia pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 6

Dotyczy Lp.7

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko, ktérego leze jest wypetnione lekkimi panelami z tworzywa ABS, wyjmowane
panele leza, tatwe w utrzymaniu czystosci i dezynfekeji?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 7

Dotyczy Lp.8 ‘
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko, ktore w naroznikach leza od strony wezglowia posiada gniazda do mocowania
wieszaka kropléwki oraz wysiggnika z uchwytem do reki?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 8

Dotyczy Lp. 10 ‘
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z elektryczng regulacja kata nachylenia oparcia plecéw w zakresie 0-70° ‘f
chwilowa pauza po osiagnigciu przez oparcie kata 30°, co umozliwia proste osiagniecie korzystnej klinicznie
pozycji bez uzycia sily fizycznej?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 9

Dotyczy Lp. 12 1
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z elektryczng regulacja segmentu oparcia plecéw wykonywana za pomocg
panelu kontrolnego na przewodzie ACP (z mozliwoscia blokady funkcji)? Poza tym regulacja elektryczna
dotyczy réwniez: wysokosci 16zka, segmentu kolan, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga,
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poziomowanie t6zka, pozycja siedzaca (kardiologiczna), pozycja ratunkowa CPR, funkcja blokady, przycisk w
gore, przycisk w dot.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 10

Dotyczy Lp.13

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w 4 kota o $rednicy 125 mm z centralna blokada kot, dzieki ktére
personel medyczny znacznie szybciej i tatwiej zalgczy hamulce?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 11

Dotyczy Lp. 16

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko, ktérego barierki boczne tworzywowe dzielone, zabezpieczajg pacjenta na calej
dtugosci leza (zgodne z norma 60601-2-52) z materacem spetniajacym ponizsze kryteria:
- Materac piankowy wykonany z jednorodnej pianki poliuretanowej o wysokiej elastycznosci, w technologii
niepalnej zgodnie z normg PN-EN 597 1 i 2

- Wymiary materaca wys. x szer. x d. 100 x 900 x 2000 mm
- Materac zaopatrzony jest w wodoszczelng, paroprzepuszczalng, poliestrowa powloke o wiasciwosciag
nietoksycznych (zgodnie z norma PN-EN ISO 10993 11 i 12), tatwa do czyszczenia i dezynfekcji, zapewniajg
pacjentom i ich opiekunom maksimum higieny
- Mozliwos¢ korzystania z materaca takze po odwrdceniu go na drugg strong, dzieki czemu zwieksza sie
»Zywotno$¢” materaca

- Nacigcia na catej szerokosci materaca zapewniajace pacjentowi petng wygode

- Materac przezierny dla promieni RTG

- Materac niealergizujacy

- Nie zawiera lateksu d
- Waga materaca 6,5kg?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 12

Dotyczy Lp.17 i 19

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko bez mozliwosci wyboru koloru przed dostawg? Lozko zostalo zaprojektowane
w stonowanej kolorystyce szaro-niebieskiej dzigki czemu pozwala zrelaksowaé si¢ pacjentowi i nie rozprasza
personelu medycznego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Pytanie nr 13

Dotyczy Lp.18

Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytozkowa bez rozkiadanego blatu? Takie rozwigzanie znacznie zmniejszy
cen¢ oferowanego kompletu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 14

Dotyczy Lp.31

Wykonawca wnosi o odstapienie przez Zamawiajacego od ponizszych wymogow:
- Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiajacego (dokumentacja
zapewni co najmniej peilng diagnostyke urzadzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.).
Uzasadnienie: W celu maksymalizacji zywotnosci sprzgtu, nasze urzadzenia s3 serwisowane przez
autoryzowany serwis producenta, posiadajacy odpowiednia wiedze¢ dotyczaca m. in. przegladéw, napraw,
posiadajgcy odpowiedni sprzet diagnostyczny, czesci czy aktualizacje procedur serwisowo-naprawczych.
Nabycie odpowiedniej wiedzy w zakresie diagnostyki, napraw, serwisu oraz prawidtowego dziatania urzadzeni
wymaga szkolefi w Szwecji ktére odbywaja si¢ w jezyku angielskim w celu uzyskania certyfikatu Arj
dopuszczajgcego do pracy przy tym urzadzeniu. Ze wzgledu na powyzsze w okresie pogwarancyjnym réwnie
rekomendujemy korzystanie z naszego autoryzowanego serwisu co pozwoli maksymalnie wydhuzy¢ prawidtow
funkcjonowanie urzadzen (np. istnieje mozliwo$é stworzenia pogwarancyjnych kontraktéw serwisowycl
zgodnie z Panstwa preferencjami) i przelozy si¢ na oszczedno$é po stronie Zamawiajacego. Powyzsze W
praktyce bardziej zabezpiecza interes Zamawiajacego i jest czestszym rozwigzaniem stosowanym na rynku.
Zwracamy jednoczesnie uwage, ze udostgpnienie danych wskazanych przez Pafistwa w w. w. zapisie SIWZ
narusza tajemnice handlowa stanowigca warto$¢ naszego przedsiebiorstwa
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Zadanie nr 1 6zko do intensywnej terapii + szafka + materac:
Pytanie nr 1
Dotyczy Lp.3




Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z jednym akumulatorem o duzej pojemnosci podzielonym na dwie partyc;
jedna do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku pradu, druga do funkeji szokowych?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 2
Dotyczy Lp.31
Czy zamawiajacy wymaga aby wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem dzigki selektywnej blokadzie funkeji elektrycznych t6zka z wyjatkiem funkcji CPR mezbgdn 2]
do szybkiego wlaczenia w przypadku resuscytacji krgzeniowo-oddechowej?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga.
Pytanie nr 3
Dotyczy Lp. 50-63
Czy Zamawiajacy dopusci szafke przylézkowa spetniajacg ponizsze kryteria:

- boki i tyt wykonane ze stali

- fronty szuflad wykonane z litego laminatu

- metalowe uchwyty

- gérna szuflada jest wyposazona w wyjmowang tacke

- dolna szuflada jest wyposazona w wyjmowany uchwyt na 3 butelki

- pomigdzy szufladami potka z dostgpem od frontu szafki

- czgsci metalowe sg chronione powloka epoksydowsg

- blat szafki z zaokraglonymi naroznikami wykonany z litego laminatu

- 5 kot o $rednicy 65mm

- wymiary szafki: 59 x 42,5 x 86 cm

- sktadany blat boczny

- fatwy do nachylenia w obu kierunkach z regulacja wysokosci (od 80 do 110 cm) za pomocg sprezyny

gazowej

- wymiary blatu bocznego 63 x 40,5 cm.

- sprezyna gazowa jest uruchamiana za pomocg pedatu noznego

- blat boczny wykonany z ognioodpornego tworzywa ABS
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 4
Dotyczy Lp.79
Wykonawca wnosi o odstapienie przez Zamawiajacego od ponizszych wymogéw:
- Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiajacego (dokumentac;
zapewni co najmniej petng diagnostyke urzadzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.).
Uzasadnienie: W celu maksymalizacji zywotnosci sprzetu, nasze urzadzenia sg serwisowane prze
autoryzowany serwis producenta, posiadajacy odpowiednig wiedze dotyczaca m. in. przeglagdéw, napraw,
posiadajacy odpowiedni sprzgt diagnostyczny, czesci czy aktualizacje procedur serwisowo-naprawczych.
Nabycie odpowiedniej wiedzy w zakresie diagnostyki, napraw, serwisu oraz prawidtowego dziatania urzadzeni
wymaga szkolen w Szwecji ktére odbywaja si¢ w jezyku angielskim w celu uzyskania certyfikatu Arj
dopuszczajacego do pracy przy tym urzadzeniu. Ze wzgledu na powyzsze w okresie pogwarancyjnym réwnie
rekomendujemy korzystanie z naszego autoryzowanego serwisu co pozwoli maksymalnie wydtuzy¢ prawidtow
funkcjonowanie urzadzef (np. istnieje mozliwo$¢ stworzenia pogwarancyjnych kontraktéw serwisowyc
zgodnie z Panstwa preferencjami) i przelozy si¢ na oszczedno$¢ po stronie Zamawiajgcego. Powyzsze v
praktyce bardziej zabezpiecza interes Zamawiajacego i jest czestszym rozwigzaniem stosowanym na rynku.
Zwracamy jednoczesnie uwagg, ze udostgpnienie danych wskazanych przez Pafistwa w w. w. zapisie SIW2
narusza tajemnice handlowsg stanow1ch warto$¢ naszego przedsiebiorstwa by,
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Zadanie nr 2 pluczko-dezynfektora do basenéw

Pytanie nr 1

Dotyczy Lp. 43 i 44

Wykonawca wnosi o odstapienie przez Zamawiajgcego od pomzszych Wymogow:
- Urzadzenia sg lub beda pozbawione kodéw serwisowych i innych zabezpieczen, ktére po uptywie okresu
gwarancji utrudniatyby dostep do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiajgcego Jub
innemu wykonawcy ustug serwisowych, niz tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania
przegladéw, napraw z wymiang czg$ci, instalacji urzadzen peryferyjnych, akcesoriéw, przystawek, itd.).
- Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiajacego (dokumentacja
zapewni co najmniej petng diagnostyke urzadzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.).
Uzasadnienie: W celu maksymalizacji zywotnosci sprzgtu, nasze urzadzenia sa serwisowane przez
autoryzowany serwis producenta, posiadajacy odpowiednig wiedze dotyczaca m. in. przegladéw, napraw




posiadajacy odpowiedni sprzet diagnostyczny, czesci czy aktualizacje procedur serwisowo-naprawczych.
Nabycie odpowiedniej wiedzy w zakresie diagnostyki napraw, serwisu oraz prawidlowego dziatania urzadzenia
wymaga szkolen w Szwecji ktére odbywaja si¢ w jezyku angielskim w celu uzyskania certyﬁkatu Arjo
dopuszczajgcego do pracy przy tym urzadzeniu. Ze wzgledu na powyzsze w okresie pogwarancyjnym réwni¢z
rekomendujemy korzystanie z naszego autoryzowanego serwisu co pozwoli maksymalnie wydtuzyé praw1d%ovs e
funkcjonowanie urzadzen (np. istnieje mozliwos¢ stworzenia pogwarancyjnych kontraktéw serwisowych
zgodnie z Panstwa preferencjami) i przelozy sie na oszczedno$¢ po stronie Zamawiajacego. Powyzsze w
praktyce bardziej zabezpiecza interes Zamawiajacego i jest czestszym rozwigzaniem stosowanym na rynku.
Zwracamy jednocze$nie uwage, ze udostgpnienie danych wskazanych przez Pafistwa w w. w. zapisie SIWZ

narusza tajemnice handlowa stanowiaca warto$¢ naszego przedsiebiorstwa.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zestaw pytan XV.

Zalgeznik nr 10

Specyfikacja parametréw technicznych 16zko szpitalne + szafka + materac
Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko spelniajace ponizszy opis?

Lozko posiadajace wewnetrzng rame z segmentami umieszczonymi na ramie. Brak ramy zewnetrzngj.
Rama {6zka wykonana z ksztattownikow stalowych o wymiarach 4 x 3 cm, pokrytych lakierem
proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.
Wymiary zewnetrzne tdzka: Diugos'é catkowita: 2180 mm, Szerokos¢ -catkowita wraz |z
zamontowanymi barierkami wynosi 995 mm (wymiar leza 900x2000).

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce $ciany i 16zko przed uderzeniami i otarciami.
Lézko wyposazone w metalowe uchwyty trzymajace materac przy dwoch segmentach

Szczyty 16zka tworzywowe, latwo odejmowane, wykonane z odlewu z Polipropylenu, odporne n
dziatanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.
Szczyty wyjmowane bez uzycia narzedzi.

Leze t6ika czterosegmentowe z czego trzy ruchome
Leze wypetnione metalowymi lamelami odpornymi na dziatanie wysokiej temperatury, srodkoy
dezynfekujacych oraz dziatanie UV

W naroznikach leza od strony wezglowia tuleje do mocowania wieszaka kroplowki oraz wysu;gmka
uchwytem do reki,

Regulacja kata leza bezstopniowo, za pomocg mechanizméw regulacyjnych, regulacja manualna:
segment oparcia plecow w zakresie: 0 — 700,

Wysokosé tézka 55 cm

Regulacja segmentu oparcia plecow wykonywana za pomocg mechanizmu umieszczonego pod
szczytem nog, w ramie leza, w miejscu niedostgpnym dla lezacego pacjenta w celach bezpieczenstwa,
Podstawa 16zka jezdna, wyposazona w 4 kota o $rednicy 125 mm. z indywidualng blokadg kot.
Przestrzen pomigdzy lezem a podstawg min. 140mm umozliwiajgca wjazd podnosnikdéw pacjenta
Bezpieczne obciazenie 200 kg.

Elementy wyposazenia 16zka:

Materac dopasowany do rozmiaréw leza wys 10cm (gabka w pokrowcu z tkaniny. Ostona z zamkle
btyskawicznym min. z 2 stron( zapigcie w ksztatcie ,,L”), chronigca caty materac, wykonana z wi6
tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczajacym parg wodng poliuretanem, bez PVC. Ostona
materac powinna by¢ odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne),
przenikanie mikroorganizméw, wytrzymata, elastyczna odporna na $cieranie. Latwa do dezynfekcji |i
prania , nie zmieniajaca swych parametréw pod wpltywem $rodkéw chemicznych (wytrzymato$é
alkohole, srodki czyszczace, $rodki dezynfekcy_]ne oleje i smary zawarto$¢ formaldehydu) i wysokl
temperatury (pranie na goraco 95 ° C, suszenie w bebnie —120°C).
Pokrowiec materaca lub tkanina z ktdrej jest wykonany winien posiadaé Opinie laboratoryjn
potwierdzajaca wiasciwosci nieprzepuszczalnosci drobnoustrojéw wydang przez uprawniony do teg
podmiot.

Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokosci 35 mm
grubosci min. 20mm skfadana wzdtuz ramy leza za pomoca jednego przycisku. Speiajace normg
bezpieczenstwa EN 60601-2-52. Wysokos¢ barierki liczona od ptyty wypetniajgcej leze 400mm. '
Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytow

Szafka przytézkowa w komplecie z wysuwanym blatem

Wszystkie elementy dopasowane kolorystycznie z mozliwoscig wyboru koloru przed dostawg
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Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Zalacznik nr 11

Specyfikacja parametréw technicznych 16zko do intensywnej terapii + szafka + materac

Pytanie nr 1

W zwigzku z obecng sytuacjg na §wiecie i ograniczonymi mocami produkcyjnymi zwracamy sie z prosbg o
wydzielenie t6zek do intensywnej terapii, szafki i materaca do osobnego pakietu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z konstrukcja oparta na dwéch kolumnach o przekroju cylindrycznym?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodeg.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z dwoma akumulatorami z funkcjg zabezpieczenia 10% zasilania tylko dla
funkcji reanimacyjnej?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko o dtugosci 223cm w pozycji krotkiej oraz 255¢cm w pozycji wydtuzone;j?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko o szerokosci 995¢cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy majac na uwadze komfort pracy personelu zwlaszcza przy transporcie pacjenta na t16zku
bedzie wymagat aby f6zko miato szerokos¢ ponizej 100cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko sterowane za pomoca: przewodowego centralnego panelu sterowania dla
personelu, stuzacego do regulacji: wysokosci, segmentu plecéw, uda, autokontur, zaprogramowanych pozycji

1 przycisku tj. Krzesto kardiologiczne, CPR, pozycja egzaminacyjna, antyszokowa, zabezpieczenie przez
przypadkowym uzyciem, pozycja antyTrendelenburga oraz Trendelenburga oraz pilota przewodowego dla
pacjenta z regulacja wysokosci, segmentu plecéw, uda i autokonturu oraz z wbudowang latarkg?

|
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode. l
Pytanie nr 8 :
Czy w celu zapewniania bezpieczefistwa pacjentom Zamawiajacy bedzie wymagal aby barierki boczn[e
zabezpieczaly pacjenta na catej diugosci leza, tzn od szczytu glowy do szczytu ndg? i
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga. |
Pytanie nr 9 E
Czy z uwagi na bezpieczenistwo pacjenta Zamawiajacy bedzie wymagal zaoferowania t6zka z wizualnyr{h
wskaznikiem najnizszej pozycji leza, czyli takiej przy ktérej pacjent moze bezpiecznie spaé na t6zku? ,’
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga. ki
Pytanie nr 10 E
W zwiazku z wymogiem bezpiecznego obcigzenia roboczego na poziomie 250kg, pozwalajacego na
wykonywanie wszelkich regulacji przy takim obcigzeniu zwracamy si¢ z zapytaniem czy 16zko ma posiadaé
system wylaczajacy prace sitownikéw w przypadku przekroczenia tej wartosci? Jest to rozwigzanie chronia
t6zko przed uszkodzeniem w wyniku przecigzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z regulacjg wysokosci w zakresie 39,5cm do 77,5 cm? !
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z regulacja segmentu plecéw w zakresie 0-64 stopni, uda 0-32 stopni oraz
podudzia 0-15 stopni?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 13 5
Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu zaoferowania t6zka z systemem wykrywania ruchéw pacjenta?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 14



W zwigzku z przeznaczeniem t6zka zwracamy si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby 16zko
bylo wyposazone w panel sterowania z przyciskiem, ktéry w sytuacjach zagrozenia zycia czy niebezpiecznych
regulacji leza w jednej chwili odcina zasilanie dla wszelkich regulacji elektrycznych 16zka?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez o$wietlenia pod lezem?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode. 3
Pytanie nr 16 ?
Czy Zamawiajacy dopusci szafke z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo? |
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode. ‘
Pytanie nr 17

Czy Zamawiajacy dopusci szafke, ktorej blat gtéwny oraz boczny wykonane sg z wodoodpornego tworzyw‘a
HPL o grubosci 4mm? 4]
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode. i }
Pytanie nr 18 ‘
Czy Zamawiajacy dopusci szafke, ktorej fronty szuflad wykonane sg z wytrzymatych odlewdw tworzywowych
w kolorze biatym?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiajgcy dopusci szatke z dwoma metalowymi, lakierowanymi proszkowo relingami przy blacie
gléwnym, dodatkowo wyposazong w listwy na krawedziach blatu glownego zabezpieczajace przedmioty
pacjenta przed zsunigciem?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiajacy dopusci szafke z blatem wyposazonym w tworzywowe listwy na krawedziach?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiajacy dopusci szafke wyposazong w wysuwane szuflady na prowadnicach §lizgowych?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajacy dopusci szafke z gérng szufladg z tworzywowym wkiladem z podziatem na 2 strefy o
wysokosci 82mm? ‘
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiajacy dopusci szafke z dolng szufladg z tworzywowym wkiadem z podziatem na 2 czesci?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiajacy dopusci szafke posiadajacg blat zamontowany na state, jednakze z mozliwoscia ustawienia
szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pelnej funkcjonalnosci szafki (szatka dwustronna) ?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiajacy dopusci szafke wyposazong w potke na obuwie pacjenta, umieszczong pod szafka, wykonana
z stalowej, lakierowanej proszkowo kratki, z dostepem z obu stron?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiajacy dopusci szafke, ktora dzieki swej stabilnej konstrukcji nie wymaga dodatkowego Sego kota
pod blatem bocznym? Ste koto pod blatem bocznym stosowane jest tylko przy szafkach o niestabilnej
konstrukeji, jako podparcie dla blatu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 27 &
Czy Zamawiajacy dopusci szafke ze sprezyng gazows ostonigta w metalowej, lakierowanej proszkow
obudowie?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiajacy dopusci korzystniejsze rozwigzanie w postaci blatu bocznego z mozliwos$cig regulacji kata
pochylenia?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.



Pytanie nr 29
Czy Zamawiajacy dopusci szafke, ktdra nie posiada przy blacie haczyka na recznik oraz uchwytu na szklanke;‘7

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 30
Czy Zamawiajacy dopusci szafk¢ o wymiarach:
- Wysoko$¢ 930mm,
- szeroko$¢ szafki 510mm z blatem oraz bez
- glebokos¢ 485mm?
Pozostate wymiary zgodnie z STWZ
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 31
Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytézkowa z kotami o $rednicy 75mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 32
Czy Zamawiajacy dopusci szafke z rama w kolorze bieli szpitalnej, dopasowang do kolorystyki t6zka?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Zestaw pytan XVI.

Pytanie nr 1

Dotyczy: zapisow SIWZ

1. Czy z uwagi na fakt, Zze oryginalne materiaty informacyjne pochodzace od producenta tj ulotki, katalogi -
jako materiaty do ogélnej dystrybucji moga nie zawiera¢ wszystkich szczegétowych danych parametréw
technicznych wyszczegdlnionych przez Zamawiajacego - Zamawiajacy uzna za wystarczajace zlozenie
materialéw firmowych autoryzowanego dystrybutora wraz z oswiadczeniem, iz oferowany asortyment
spetnia wszystkie oczekiwania Zamawiajacego? Materiaty informacyjne producenta maja charakter
reklamowy, sa skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwaé, aby potwierdzaty wszystkie
parametry techniczne wymagane przez Zamawiajacego w konkretnym postgpowaniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Dziafajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp. Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w
zafaczniku nr 7 w zakresie zadania nr 1 - Dostawa 16zek szpitalnych poprzez korekte ilosci 16zek w poz. 11 2,
byto:

e poz. nr 1- Lézko szpitalne + szafka + materac — kpl. 44

e poz. nr 1- Lézko do intensywnej terapii + szafka + materac — kpl. 2
jest:

e poz. nr 1- Lézko szpitalne + szafka + materac — kpl. 34

e poz. nr 1- Lézko do intensywnej terapii + szafka + materac — kpl. 12

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiajacy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbednego do
przygotowania ofert wynikajacych ze zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia postanowit
przedtuzy¢ termin skiadania ofert:

Nowy termin skladania ofert: 25.05.2020 r. do godz. 102
Nowy termin otwarcia ofert: 25.05.2020 r. do godz. 11%

Pozostala tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowac, jako integralng cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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