

                                                                                                   Załącznik nr 8
Specyfikacja parametrów technicznych

Analizatora koagulogicznego- szt. 2
Model typ aparatu: ..............................................................................................

Producent: ..............................................................................................................
	Lp.
	Opis wymaganego parametru
	Parametry bezwzględnie wymagane
	Parametry oferowane (potwierdzenie spełnienia warunku)

	1.
	- Automatyczny analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2019- szt. 1
- Automatyczny analizator, rok produkcji 2016-szt.1
	Tak
	

	2.
	Zastosowane metody pomiaru: wykrzepianie, chromogenna i immunologiczna
	Tak
	

	3.
	Analizator w pełni automatyczny, tryb pacjent po pacjencie
	Tak
	

	4.
	Możliwość wykonania do 5 parametrów jednocześnie
	Tak
	

	5.
	Dostępny tryb CITO
	Tak
	

	6.
	Możliwość zastosowania próbek pierwotnych i kubeczków
	Tak
	

	7.
	Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą czytnika kodów kreskowych , jednokrotna , bez ponownego manualnego sczytania kodów próbek przed włożeniem do analizatora
	Tak
	

	8
	Wszystkie odczynniki tego samego producenta, co producent analizatora
	Tak
	

	9
	Oddzielne igły odczynnikowe
	Tak
	

	10
	Tromboplastyna o ISI ok.1+-0,1. Odczynnik wraz z analizatorem umożliwia również pomiar szacunkowy fibrynogenu- dołączyć do oferty ulotkę testu
	Tak
	

	11
	D-Dimery z określonymi wartościami czułości i negatywnej wartości predykcyjnej dla wykluczenia ŻCHZZ min. 98%(dołączyć ulotkę)
	Tak
	

	12.
	Wydajność średnia min 110 testów/godz.
	Tak
	

	13.
	Instrukcja obsługi analizatora i wykonanie testów w języku polskim
	Tak
	

	14.
	Chłodzony blok odczynnikowy
	Tak
	

	15.
	Program kontroli jakości z pamięcią i drukowaniem wykresów Levey-Jeningsa
	Tak
	

	16.
	Bezpłatne włączenie analizatora do sieci informatycznej Marcel, obecnej w laboratorium 
	Tak
	

	17.
	Całodobowa gotowość do pracy systemem ciągłego ładowania próbek
	Tak
	

	18.
	Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego przeglądy serwisowe i techniczne, części zamienne na okres trwania umowy
	Tak
	

	19.
	Zasilacz UPS jako wyposażenie systemu-szt.2
	Tak
	

	20.
	Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h
	Tak
	

	21.
	Wykonawca dostarczy  w celu prawidłowego funkcjonowania analizatora ;

· Stacja robocza komputera – 2 szt. Procesor: dwurdzeniowy min 4GB RAM;     Pamięć:4GB Klawiatura + mysz: z rolką,    System oper.: Windows7, Excel,   Karta sieciowa: zintegrowana, czytnik kodów kreskowych

· Monitor 19”LCD- 2szt.

· Drukarka laserowa czarno-biała –2szt.
· Mieszadło hematologiczne rolkowe na 24 probówki - szt. 2
	Tak
	


Uwaga: 

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „warunek wymagane” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.


Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany aparat jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
                                                                                                                           ...............................................

                                                                                    Pieczęć i podpis Wykonawcy

