Zary, dnia 13.07.2020 r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy
z Przychodnig Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Zarach

Do wiadomosci Wykonawcow

Znak sprawy
105. KSzWzP SP ZOZ-DZP-2612-27-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na aparatu do znieczulenia
og6lnego oraz aparatu rtg rami¢ C dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ w
Zarach.

W zwiazku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, ztozonymi
przez Wykonawcow, dzialajgc w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wyjasniam, co nastgpuje:

Zestaw pytan |

Pytanie nr 1:

Czy wraz z aparatem RTG, nalezy dostarczy¢ zestaw wyposazenia do wykonywania podstawowych testow
kontroli jako$ci wymaganych przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015 roku, skladajacy si¢ co
najmniej z: fantomu uniwersalnego rtg (geometria, rozdzielczos¢), dwuczesciowego fantomu réwnowaznego
pacjentowi (powtarzalno$¢ ekspozycji/dawki oraz testy AEC) oraz oprogramowania online (np. QADRA lub -
réwnowazny) wspomagajacego wykonywanie testow kontroli jakoscei z licencjg wazng przez okres gwarancji
dostarczonego aparatu RTG a takze przeprowadzi¢ szkolenie z wykonywania testow podstawowych kontroli
jakosci i obstugi programu wspomagajacego wykonywanie testéw kontroli ? -
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia wyposazenia do wykonywania podstawowych tesiow
kontroli.

Zestaw pytan 11

Pytanie 1:

Dotyezy tresci umowy § 2 pkt. 3

Zwracamy sie z prosbg o skrécenie okresu oczekiwania na platnos¢ za dostawe do 30 dni od dnia daty
otrzymania faktury VAT.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 2:

Dotyezy tresci umowy § 5 pkt. 9

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany czgsei) i 8 dni roboczych

(w przypadku wymiany sprowadzanych czgéci zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.
Wyjasniamy, ze czas naprawy zalezny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzen, taka
naprawa moze potrwaé kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco diuzej, jak
réwniez w przypadku takiego, ktére np. wymaga wymiany podzespotu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy
wydtuza si¢ o termin sprowadzenia danej czgsci z zagranicy, a wigc o czas transportu, co W przypadku poczty
kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 3:

Dotyczy tresci umowy § 5 pkt. 10

Zwracam si¢ z prosbg o odstgpienie od wymogu dostarczenia urzadzenia zastgpczego. Wyjasniamy, ze
przedmiotem zaméwienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma
mozliwosci dostarczenia aparatu zastepczego, w tak krotkim czasie, gdyz wymaga to przede wszystkim
uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastgpczego aparatu.

Uruchomienie zastgpczego aparatu RTG z ramieniem jest mozliwe po wczesniejszym uzyskaniu przez
Zamawiajacego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastepczego aparatu, co wiaze sig z
dtugim okresem oczekiwania, ktory moze wynies¢ nawet do miesiaca, a w tym czasie mozna juz naprawic
uszkodzony system.

Ut



W zwigzku z powyzszym, bardzo prosimy o przychylenie si¢ do naszej prosby, poprzez odstapienie od wymogu
dostarczenia urzadzenia zastgpczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z
ramieniem C.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 4:

Dotyczy Zalacznika nr 10 — tabelka techniczna pkt 75 — aparat RTG z ramieniem C

Zwracany si¢ z prosba o modyfikacje zapisu w w/w pkt, proponujemy:

Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przediuzenie okresu gwarancji o liczbe dni wylgczenia sprzgtu z
eksploatacji po przekroczeniu czasu reakcji serwisu - 48 h.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 5:

Dotyczy Zatacznika nr 10 — tabelka techniczna — aparat RTG z ramieniem C

W punkcie 12 zamaw1a_]qcy wymaga :” Skopia pulsacyjna w zakresie > 25 pulséw/s.”

Prosimy o dop uszczenie aparatu dysponujacego skopia pulsacyjng w zakresie do 25 pulséw/s czyli zmiany
warunku granicznego na ,,Skopia pulsacyjna w zakresie 25 > pulsow/s”

Uzasadnienie:

Przyjety w Europie standard zapisu i przesylania obrazu wizyjnego opiera sig o 25 klatek na sekunde.

Dalsze zwigkszanie cze;stotllwosm impulséw promieniowania nie powoduje w zwiazku z tym poprawy jakoscei
obrazu. Promieniowanie musi by¢ zsynchronizowane z czgstotliwoscia toru obrazowego.

Dawka promieniowania moze by¢ redukowana w dalszym zakresie poprzez skracania czasu trwania impulsow.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Zestaw pytan 111
Pytanie 1:

12. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktdry posiada
rozwigzanie réwnowazne - zaréwno tryb fluoroskopii ciggtej jak i pulsacyjnej w zakresie 1, 2, 4, 8 pp/s?
Rozwigzanie takie pozwala na szeroki wybér trybu pracy, dopasowany do wykonywanej procedury oraz
specyfiki przeéwietlanej anatomii. Uzytkownik ma wptyw na wielko$¢ dawki promieniowania, poniewaz dawka
powyzej 8 pulsow/s, czyli wysokopulsacyjna jest taka sama jak przy skopii ciagtej.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 2:

13. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, bez mozliwosci
ustawienie kontroli czasu pulsu? Oferowany aparat posiada oprogramowanie, ktére automatycznie kontroluje
czas trwania pulsu tak aby jako$¢ zdjecia oraz dawka byty mozliwie najlepiej dopasowane do danej procedury.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 3:

15. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, bez specjalistycznego
programu dedykowanego do zbiegéw ortopedycznych? Oferowany aparat posiada oprogramowanie, ktore ;
automatycznie dostosowuje parametry oraz dawke do przeswietlanej struktury uzyskujac motliwie najlepszy
obraz.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 4:
18. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktory posiada
totalna filtracje na poziomie 3.35 mm Al., czyli minimalnie mniejsza niz wymagana? Filtracja ta nie ma
znaczacego wpltywu na jakoé¢ wykonywanych zdje¢, funkcjonalno$¢ pracy oraz generowanej dawki.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 5:

19. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktory posiada Iamp@
dwuogniskowg? W oferowanym aparacie fluoroskopia jest wykonywana przy ognisku 0,6 mm, czyli takim, w
jakim Zamawiajacy wymaga. Drugie ognisko ma zastosowanie przy radiografii cyfrowej i konwencjonalnej i
wynosi 1,4 mm, ale aparat nie bedzie do takich procedur wykorzystany, posiada jednak rowniez i taka
mozliwosc.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg.

Pytanie 6:



21. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktdrego pojemnos¢
cieplna kotpaka wynosi 900 kHU? Réznica miedzy wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka,
niezauwazalna podczas pracy i w petni zabezpieczy prace aparatu na wiele godzin, bez ryzyka przegrzania.
OdpowiedZ: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 7:
22. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktorego szybkos¢
chtodzenia anody wynosi 37 kHU/min? Réznica miedzy wymaganym, a oferowanym aparatem jest n|eW|eIk1 i
zabezpiecza prace aparatu na wiele godzin.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 8:

23. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktdrego szybkosé
chtodzenia kotpaka wynosi 12,5 kHU/min? Réznica migdzy wymaganym, a oferowanym aparatem jest
niewielka i zabezpiecza prace aparatu na wiele godzin.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 9:

28. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktére jest wywazone
w kazdej pozycji?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 10:

29. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktdrego gtebokos¢
ramienia wynosi 66 cm? Réznica miedzy wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, nie wptywa na
ergonomie pracy i umozliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 11:
31. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru ,Odlegtos¢ SID”,

wedtug nastepujacego wzoru parametr wymagany - 0 pkt., najwigksza wartosc - 10 pkt.: F
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 12:

32. - Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, w ktérym zakres
ruchu poziomego ramienia C wynosi 20 cm? Rdznica migdzy oferowanym parametrem, a wymaganym jest
niewielka i nie wptywa na ergonomieg pracy.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 13:

33. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru »Zakres ruchu
pionowego ramienia C”, wedtug nastepujacego wzoru parametr wymagany - 0 pkt., najwieksza wartosc¢ - 10
pkt.?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 14: .
36. - Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktorego catkowity
zakres obrotu ramienia wokét osi poziomej wynosi £205°?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 15:
37. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktorego zakres
ruchu orbitalnego wynosi 120°? Rdznica migdzy wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, a
umoiliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodsg.
Pytanie 16:
40. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktory posiada
pojedyncza dzwignie stuzgca do sterowania kotami aparatu, natomiast hamowanie odbywa sie za pomocg
przycisku noznego umieszonego z obu stron aparatu. Oferowany aparat ma mozliwo$¢ aretazu kot wzgledem
osi stofu z mozliwoécia zahamowania, a rozwigzanie takie stosujg czotowi producenci ramion C catym Swiecie.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.



Pytanie 17: o
47. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, kt6ry posiada kamere
CCD o rozdzielczosci 1000x1000 pikseli?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 18:

50. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktore posiada monitor
do prezentacji obrazu zywego i referencyjnego znajdujacy sie na jednym wozku razem z ramieniem C? lestto
kompaktowe rozwigzanie, ktére pozwala na stosowanie aparatu nawet w bardzo maty salach operacyjnych.
Dodatkowo takie rozwiazanie niweluje mozliwo$¢ uszkodzenia kabla taczacego ramig C ze stacjg monitora
praktycznie do zera nie narazajgc uzytkownika na duze koszty naprawy.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 19: 5
51. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, posiadajacego jeden
monitor 27” o wysokiej rozdzielczosci 1920x1080 z mozliwoscig prezentacji obrazu zywego oraz
referencyjnego o maksymalnej jasnosci 600 cd/mz co jest standardem w obecnie stosowanych monitorach
medycznych?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 20:

55. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktory posiada matryce
obrazu zapamietanego 1000x1000x12 bit?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 21:

58. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktdry posiada
mozliwoé¢ archiwizacji obrazow w formacie bezstratnym: BMP, RAW, DICOM, umotliwiajace odtworzenie na
dowolnym komputerze bez specjalistycznego oprogramowania? &
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 22:
67. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, ktéry posiada jeden
kolorowy tablet dotykowy 10”z mozliwoscia obrotu, o rozdzielczosci 1280x800, znajdujacy sie na wozku
ramienia C do sterowania funkcjami generatora oraz aparatu z opcja podgladu skopii live?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Zestaw pytan 111

Dot. Zatacznik nr 9. Specyfikacja parametréw technicznych aparatu do znieczulenia ogdinego. Warunki gwarancii i
serwisu

Pytanie 1: .
Dot. pkt. 125. Ze wzgledu na fakt, ze opisany punkt stoi w sprzecznosci z projektem umowy ,Po trzeciej naprawie
gwarancyjnej tego samego podzespotu przedmiotu umowy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy wymiany
wadliwego podzespotu lub czesci urzadzenia na nowa w terminie 14 dni roboczych od wezwania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany zados¢uczyni¢ zadaniom.”, zwracamy sie o zastgpienie opisanego warunku punktem, ktérego brzmieniem
zostato przepisane z projektu umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 2:

Dot. pkt. 133. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania przetargowego stanowisko do znieczulania, w ktorym
diagnostyka, jaka uzytkownik powinien dokonac jest w petni opisana w dziale ,Konserwacja” instrukcji obstugi? Aparat do
znieczulania jest pozbawiony tzw. kodéw serwisowych uniemozliwiajacych dostep do urzadzenia Dziatowi Aparatury
Medycznej ze strony Zamawiajgcego. =
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 3: W
Dot. pkt. 138. Ze wzgledu na fakt, ze aparat do znieczulania ma wspétpracowac z kardiomonitorem oraz urzadzeniami
doprowadzajacymi prad i gazy medyczne, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zawezenie tego punktu do opisanych rzeczy?
Punkt opisany przez Zamawiajacego jest bardzo szeroki i pozwala na jego dowolne interpretacje.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode.



Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiajacy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbednego do
przygotowania ofert wynikajacych ze zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia postanowit
przedtuzy¢ termin skladania ofert:

Nowy termin skladania ofert: 16.07.2020 r. do godz. 102
Nowy termin otwarcia ofert: 16.07.2020 r. do godz. 112

Pozostata tresé specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowa¢, jako integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zamawiajacy _
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