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Zary dnia 24.07.2020 r.

Znak sprawy:
105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-31-2020

Do wiadomosci wykonawcow

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na dostawe zesta.\‘;yuﬂ
laparoskopowego w systemie HD dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ'w
Zarach.

W zwigzku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zozonythi
przez Wykonawcow, dzialajac w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wyjasniam, co nastgpuje:

Zestaw pytan L.

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu Zestawu laparoskopowego w systemie HD podpunktu wyspecyfikowanego
w punktach 1-2 dotyczacego Monitora Full HD

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstepnie wyspecyfikowanego monitora , monitora o parametrach
innych niz wstepnie wyspecyfikowane, posiadajacego najwyzsza jakos¢.

Monitor medyczny — 2 zestawy
Przekatna ekranu 27 cali ”
Stosunek kontrastu obrazu 1000 : 1 i
Zawieszenie typu VESA

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza monitor o powyzszych parametrach, pod warunkiem ,ze spefnia pozostale
parametry wyszczegolnione w SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu Zestawu laparoskopowego w systemie HD podpunktu wyspecyfikowanegg,

w punktach 3-39 dotyczacego procesora kamery FULL HD *

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstepnie wyspecyfikowanego sterownika kamery , sterownik o

parametrach innych niz wstepnie wyspecyfikowane, posiadajacego najwyzsza jakosé.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie :

Tor wizyjny Full Hd 2D z archiwizacja na USB z mozliwoscig dalszej rozbudowy

Sterownik kamery pracujacy w standardzie FULL HD, wyposazony w wyjscia cyfrowe wideo do

podiaczenia monitora operacyjnego

Wyijscie 1 x 3G-SDI (FULL HD 1920 x 1080p)

Wyijscie 2 x DVI-D (FULL HD 1920 x 1080p)

Gniazda wyjscia DVI-D umozliwiajace przykrecenie srubami wtyczki przewodu wideo do obudowy

sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odtaczeniem przewodu wideo i utratg

obrazu na monitorze operacyjnym

Gniazdo wyjscia 3G-SDI typu BNC

Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowe o mozliwosci podtaczenia sztywnego

wideolaparoskopu 3D

Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowe o mozliwosci podigczenia:

- gietkich wideoendoskopow z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w koncu dystalnym takich jak:
videogastroskop, videokolonoskop

sterownika kamery z 4 gniazdami USB zintegrowane w sterowniku kamery umozliwiajace podiaczenie

m.in.

ul. Domanskicgo 2, 68-200 'Zury tel.: +48 68 470 78 10 Filia: ul. Zelazna 1a, 68-100 Zagar tel.: +48 68 477 12 00
www.105szpitalpl fax: +48 68 470 78 15 e-mail: sckretanat(@105szpital.pl fax: +48 68 477 1206 e-mail: sckretariat.zagan(el L05szpital.pl

1S0 9001 : 2015 NIP 928- l’h{JIC’,(J_ REGON 970327974 KRS 0000004712  Rachunek bankowy: 92 1130 1222 0030 2003 2620 0002



- pamigci typu Pen Drive
- zewngtrznej klawiatury,
- dedykowanej drukarki.
W tym 2 gniazda umieszczone na panelu przednim sterownika kamery

Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umozliwiajace bezposrednie polaczenie z oferowanym
insuflatorem i ustawianie zadanego przeptywu i ci$nienia CO2 bezposrednio poprzez przyciski glowicy
kamery.

Funkcjonalno$¢ realizowana bez zaangazowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej

Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umozliwiajace bezposrednie polgczenie z oferowanym
Zrodlem $wiatla i ustawianie poziomu natgzenia §wiatta bezposrednio poprzez przyciski glowicy kamery.
Funkcjonalnosé realizowana bez zaangazowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej

Funkcja zapisu zdje¢ i filméw w pamieci PenDrive bezposrednio podiaczonej do sterownika kamery;
sterowanie zapisem poprzez:

- przyciski gtowicy kamery,

- klawiature podtaczong do sterownika kamery

Konstrukcja sterownika kamery umozliwiajaca podlaczenie sztywnego wideoendoskopu 3D FULL HD

Zapis filmow w formacie: mpeg4

Zapis zdje¢ w formacie: jpeg

Mozliwo$¢ podiaczenia dedykowanej drukarki bezposrednio do sterownika kamery i wydruku zdje¢

Obstuga funkcji kamery poprzez przyciski na glowicy kamery i menu operacyjne kamery wyswietlane na
ekranie monitora operacyjnego wzdtuz lewej lub prawej krawedzi ekranu w postaci matych ikon graficzno
- tekstowych informujgcych o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji

Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. mozliwos¢ usuniecia z menu wybranych ikon

Funkcja zapamietywania indywidualnych ustawien kamery (profili uzytkownikow) dla 20 uzytkownikow

Mozliwos¢ importu / eksportu profili uzytkownikéw z / do pamieci PenDrive

Funkcja wprowadzania i zapamigtywania danych pacjenta, .: imig, nazwisko, data urodzenia, ID.
Mozliwosé zapamigtania danych dla 50 pacjentéw w pamigci wewnetrznej sterownika kamery

Mozliwo$¢ wyboru kasowania / pozostawienia danych pacjentow w pamieci wewnetrznej po ponownym
uruchomieniu sterownika kamery

Mozliwos¢ stalego wyswietlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z
mozliwoscig wylaczenia i wigczenia wyswietlania w dowolnym momencie

Tryb cyfrowego obrazowania z selektywnym wycieciem koloru tj. wyswietlanie na ekranie monitora
operacyjnego obrazu z wycigtym kolorem czerwonym w celu ulatwienia réznicowania struktur
tkankowych i unaczynienia z mozliwoscig wiaczania i wylgczania w dowolnym momencie. Tryb
obrazowania niewymagajacy zastosowania filtru w zrodle swiatta.

Funkcja jednoczesnego wy$wietlania dwdch obrazéw na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu
rzeczywistego i obrazu z wycietym kolorem czerwonym z mozliwosciag wlgczania i wylaczania w
dowolnym momencie

Funkcja wys$wietlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania okreslonego
obszaru pola operacyjnego z mozliwosécia wlaczenia i wylaczenia w dowolnym momencie

Funkcja wyswietlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego
wskazywania okreslonego punktu pola operacyjnego z mozliwoscia wigczenia i wylaczenia w dowolnym
momencie

Funkcja wyswietlania ustawionego poziomu nat¢zenia swiatla na ekranie monitora operacyjnego.
Funkcja realizowana bez zaangazowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej

Tryby regulacji poziomu natezenia swiatta w oferowanym zrédle $wiatta:

- automatyczny - automatyczna regulacja poziomu natezenia §wiatta przez sterownik kamery w celu
uzyskania optymalnie doswietlonego obrazu na ekranie monitora

- manualny - ustawianie poziomu natezenia $wiatta poprzez przyciski glowicy kamery

Funkcja wy$wietlania ustawien insuflatora tj. ustawionego ci$nienia i przeptywu CO2 na ekranie monitora
operacyjnego.
Funkcja realizowana bez zaangazowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej

Funkcja cyfrowej regulacii jasnosci obrazu, dostepnych 5 stopni regulacji

Funkcja zoom'u cyfrowego, dostepnych 5 stopni regulacji

Funkcja wyswietlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego z mozliwoséciag wyboru miejsca
wyswietlania na ekranie monitora operacyjnego

W zestawie:
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- pamig¢ PenDrive 32GB
- przewdd taczacy monitor ze sterownikiem kamery DVI-D / DVI-D
- klawiatura silikonowa USB do obstugi kamery poza sterylng strefa, stopien ochrony - IP68

Glowica kamery pracujgca w systemie Full HD, 16:9 wyposazona w 3 x CCD

Obiektyw gltowicy kamery zintegrowany na state w glowicy, wyposazony w powigkszenie optyczne
(zoom optyczny) 2x typu Parfocal

Glowica kamery wyposazona w 3 przyciski sterujace w tym 2 programowalne umozliwiajgce
zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krétkie i dlugie
wcisniecie)

Czutoéc¢ kamery <1,2 lux

Mozliwos¢ zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjgcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym
rzyciskiem glowicy kamery

Mozliwo$é sterylizacji w: ETO, STERRAD

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu Zestawu laparoskopowego w systemie HD podpunktu wyspecyfikowanego
w punktach 40-44 dotyczgcego zrodla swiatla LED

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstepnie wyspecyfikowanego zrédla swiatla LED ,zrédlo $wiatla o
parametrach innych niz wstepnie wyspecyfikowane, posiadajgcego najwyzszg jakosé.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie :

Zrédho $wiatta LED

Zywotnosé diody LED 30 000 godzin

Zmiana natezenia $wiatla poprzez przyciski na glowicy kamery oraz przyciski na panelu zrédta swiatta
Wskaznik paskowy lub liczbowy umieszczony na panelu urzadzenia wskazujacy ustawione natgzenie
$wiecenia

Dedykowany przycisk automatycznego ustawienia natezenia swiatta na warto$¢ minimalng i
automatyczny powrdt do ostatniej warto$ci po ponownym przycisnieciu przycisku

Zintegrowane w zrodle §wiatla gniazdo umozliwiajace bezposrednie potaczenie z oferowanym
sterownikiem kamery w celu ustawiania natezenia $wiatla, wi. / wyl. $wiatla poprzez przyciski na glowicy
kamery

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze zrédlo swiatta LED, pod warunkiem, ze spelnia pozostale
parametry zawarte w SIWZ,

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu Zestawu laparoskopowego w systemie HD podpunktu wyspecyfikowanego
w punktach 45-53 dotyczacego Videlaparoskopu FULL HD

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstepnie wyspecyfikowanego Videlaparoskopu FULL HD ,endoskop o
parametrach innych niz wst¢pnie wyspecyfikowane, posiadajacego najwyizsza jakosé.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie :

Endoskop o zmiennym kacie patrzenia od 0 stopni do 90 stopni regulowane za pomoca pokretta przy
proksymalnej czgsci endoskopu.

Srednica endoskopu 10mm

Dtugos¢ 31cm

Autoklawowalna

Dedykowany kontener do sterylizacji oraz przechowywania endoskopu — 2szt.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu Zestawu laparoskopowego w systemie HD podpunktu wyspecyfikowanego
w punktach 54-72 dotyczacego insuflatora wysokoprzeplywowy z funkeja podgrzewania oraz systemem
oddymiania e
Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstepnie wyspecyfikowanego insuflatora ,insuflatora o parametrach
innych niz wstepnie wyspecyfikowane, posiadajacego najwyzszg jakosé.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie :

Insuflator CO2 — 1 zestaw.

Insuflator z podgrzewaniem gazu plus system oddymiania

Obstuga insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 7" z oprogramowaniem w jezyku
polskim

Insuflator wyposazony w funkcje podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenow
insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym
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Maksymalny przeptyw gazu 50 I/min

Maksymalne cisnienie insuflacji 30 mmHg

Insuflator wyposazony w 2 tryby pracy

Tryb pracy wysokoprzeptywowy:
- regulacja przepltywu w zakresie 1 - 50 I/min,
- regulacja ci$nienia w zakresie 1 - 30 mmHg

Tryb pracy czuty:

- regulacja przeplywu w zakresie od 0,1 do 15 I/min, przy czym w zakresie 0,1 - 2 [/min mozliwos¢
regulacji z krokiem 0,1 1/min,

- regulacja cisnienia w zakresie 1 - 15 mmHg

Funkcja zapamigtywania indywidualnych ustawien startowych insuflatora tj. ci$nienie, przeptyw CO2,
tryb pracy dla réznych uzytkownikéw, mozliwos$é zapamigtania 20 profili uzytkownikow
identyfikowanych indywidualng nazwa

Wyswietlacz stupkowy oraz numeryczny wartosci ustawionej oraz aktualnej cisnienia insuflacji CO2

Wyswietlacz stupkowy oraz numeryczny wartosci ustawionej oraz aktualnej przeptywu CO2

Wyswietlacz numeryczny iloéci podanego CO2 do pacjenta

Graficzny wskaznik cisnienia CO2 w butli

Mozliwos¢ przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwowa butle z CO2 o objetosci 1
litra

Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umozliwiajgce bezposrednie potaczenie z oferowanym sterownikiem
kamery i regulacje zadanego przeptywu i cisnienia CO2 bezposrednio poprzez przyciski oferowanej
glowicy kamery.

Funkcjonalno$¢ realizowana bez zaangazowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej

Urzadzenie regulujace ewakuacje gazu CO2 z pola operacyjnego podczas laparoskopii — 1 kpl.

Uruchamianie zaciskacza drenu przez dedykowany sterownik nozny lub po uruchomieniu diatermii
chirurgicznej, sterownik nozny w zestawie

Interfejs do bezposredniego podlaczenia zaciskacza drenu do diatermii chirurgicznej w celu jego
uruchomienia poprzez sterownik nozny diatermii
W zestawie kpl. drendéw jednorazowych do polgczenia ze ssakiem,

Przewdd do podiaczenia CO2- 1 szt.

Dren silikonowy wielorazowy do insuflacji, autoklawowalny 2 szt.

Dren silikonowy do insuflacji z podgrzewaniem, jednorazowy 50 szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu Zestawu laparoskopowego w systemie HD podpunktu wyspecyfikowanego

w punktach 73-76 dotyczacej pompy laparoskopowej

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstepnie wyspecyfikowanego pompy ,pompe o parametrach innych niz

wstepnie wyspecyfikowane, posiadajgcego najwyzszg jakosc.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie :

Pompa ssaco — pluczaca, multidziedzinowa -1 kpl.

Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w zabiegach laparoskopowych

Obstuga pompy poprzez kolorowy ekranem dotykowym

Mozliwos¢ rozbudowy oprogramowania pompy o tryby stosowane w np. urologii,ginekologii

Wybdr trybu pracy pompy z menu wy$wietlanego na ekranie dotykowym

Pompa wyposazona w czujniki kontroli cisnienia ptukania

Regulacja predkosci ptukania w zakresie 100 - 2000 ml/min. w procedurach z kontrola przeptywu

Wyswietlanie predkosci ptukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym

Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczng aktywacjg procedur
wykorzystujacych dany dren

Animacja wy$wietlana na ekranie dotykowym instruujaca sposéb zaktadania drenu

Zestaw drendw jednorazowych do plukania —1 opakowanie (10 szt.)

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze rozwigzanie, Pompa ma zawieraé zestaw drendw

* jednorazowych do ptukania (10 szt.) oraz zestaw drenéw jednorazowych do odsysania ( 10 szt.).

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu Zestawu laparoskopowego w systemie HD podpunktu wyspecyfikowanego

w punktach 77-78 dotyczacego uchwytu ssgco-pluczgcego
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Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstepnie wyspecyfikowanego uchwytu ,uchwyt o parametrach innych
niz wstepnie wyspecyfikowane, posiadajgcego najwyzszg jakosé.
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie

| Rurka ssgco-ptuczgca z bocznymi otworami, z zaworem dwudroznym o érednicy Smm o dt. 36 cm — 2 szt. |
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu Zestawu laparoskopowego w systemie HD podpunktu wyspecyfikowanego
w punktach 79-91 dotyczacej zestawu narzedzi laparoskopowych

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstepnie wyspecyfikowanej narzedzi ,narzedzia laparoskopowe o-
parametrach innych niz wstepnie wyspecyfikowane, posiadajacego najwyzszg jakosé.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie

Narzedzia trzyczesciowe rozbieralne, Srednica 5Smm (wklad, tubus, uchwyt z przylaczem do koagulacji
Wkiad typu Maryland 2 szt.

Wkiad nozyczek typu Metzenbaum — 2 szt.

Wkiad typu okienko — 2 szt.

Wkiad typu Claw 2x3 zeby — 2 szt.

Wkiad typu grasper — 2 szt.

Kabel monopolarny — 2 szt

Haczyk laparoskopowy — 2 szt.

Tubus do wkaddw narzedzi kompatybilny z raczkami — 10 szt.

Raczka z przylaczem monopolarnym bez zamka — 2 szt.

Rgczka z przylagczem monopolarnym, zamkiem — 8 szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 1 Zestawu laparoskopowego w systemie HD
W ramach zachowania konkurencyjnosci i rownego traktowania oferentéw prosimy o wprowadzenie
dodatkowej punktacji zgodnie z ponizszym :

1. Funkcja jednoczesnego wyswietlania dwoch obrazéw tej samej wielkosci na ekranie monitora operacyj-
nego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wycigtym kolorem czerwonym z mozliwoscig wlaczania i wy-
taczania w dowolnym momencie — Tak - 10 pkt. , Nie — 0 pkt.

2. Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowe o mozliwosci podigczenia sztywnego wideolapa~
roskopu 3D — Tak — 20 pkt Nie — 0 pkt

3. Mozliwos¢ przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwowg butle z CO2 o oquto-
sci 11 - Tak — 10 pkt , Nie — 0 pkt

4. Temperatura barwowa Zrodla swiatla - ponizej 6100 K — Tak — 10 pkt , Nie — 0 pkt

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zamawiajacy okreslit parametry punktowane w SIWZ.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie niektorych elementéw przedmiotu zamoéwienia tj.
oprogramowanie do pompy, ktére nie podlegajg ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowigzkowi wystawienia deklaracji zgodno$ci oraz obow1qzkow1
oznakowama znakiem CE (tzw. wyrdb niemedyczny), dla ktorego stawka VAT wynosi 23%? ‘
Dodatkowo W trosce o jak najlepsze, odpowiadajace rowniez interesom Zamawiajacego, przygotowanie waznej
1 mozliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystajac z uprawnieni przystugujacych nam jako wykonaw/cy
ubiegajacemu si¢ o uzyskanie przedmiotowego zamdéwienia w trybie i na zasadach okreslonych w art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwatiej
dalej — p.z.p. oraz na mocy praw wynikajacych z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie
ustawy o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej — u.0.s.r.), czynige zado$¢ wynikajacemu z tych przepisow
obowigzkowi, niniejszym zwracamy si¢ do Panstwa z prosba o udzielenie nam odpowiedzi/wyjasnief w
zakresie tresci SIWZ (zaiqczmk nr 6 - istotne postanowwma umowy/wzor) w/w postgpowania:

a) Czy Zamawiajacy, majac na uwadze zaréwno obecny stan zagrozenia epidemicznego oraz zwu}zane z
tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, ktorych istnienie bez watpienia wplynie po strofiie
wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objetej przedmiotem niniejszego zamdwienia, przewi-
duje mozliwos¢ wprowadzenia do tresci istotnych warunkéw umowy — zatacznik nr 6 do SIWZ klauzul
pozwalajacych na zmiang tresci zobowigzania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokdsci
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lub w ogdle naliczania kar umownych oraz ¢/ mozliwosci odstgpienia od umowy przez wykonawcc; z
przyczyn lezacych po Jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezaleznymi? :
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
(Zamawiajacy moze zgodzi¢ si¢ na wczesniejszy rok produkcji (tj. rok 2019) oferowanego sprzgtu, ale
utrzymuje zapisy dotyczace terminu dostawy). (A

b) Jezeli tak, to czy w zwigzku z tym, w tresci § 3wzoru umowy (zalacznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy
wprowadzi klauzule pozwalajacg w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonaé anekso-
wania umowy z wykonawcg w taki sposob aby termin dostawy zostal dostosowany do biezacych uwa-
runkowan rynkowych zwigzanych z nadzwyczajng sytuacja (zagrozenie epidemiczne) z jaka mamy
obecnie do czynienia?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

c) Jezeli tak, to czy w zwiazku z tym, w tresci § 6 wzoru umowy (zalgcznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy
wprowadzi klauzulg pozwalajaca w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokona¢ anekso-
wania umowy z wykonawca w taki sposéb aby prawo do naliczania ewentualnych kar urnownych za
zwloke/opdznienie w dostawie, zostato dostosowane do biezacych uwarunkowan rynkowych zwmza-
nych z nadzwyczajng sytuaclq (zagrozenie epidemiczne) z jaka mamy obecnie do czynienia ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

d) Czy w zwigzku obecnym stanem zagrozenia epidemicznego oraz zwigzanymi z tym implikacjami natu-
ry logistyczno-ekonomicznej, ktorych istnienie bez watpienia wplynie po stronie wykonawcy na mozli-
wos¢ realizacji dostaw/dostawy objetej przedmiotem niniejszego zamoéwienia, w tresci § 8 wzoru umnio-
wy (zafgeznik nr 6 do SIWZ) Zamawiajacy wprowadzi zapis pozwalajgcy wykonawcy, w razie wystg-
pienia szczegdlnych okolicznosci, z przyczyn lezacych po jego stronie, ale niezaleznych od niego, od-
stapi¢ jednostronnie od umowy o zamdéwienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skut-
kéw natury prawno- ﬁnansowych z tym zwiazanych? g

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zestaw pytan 1L

Pytanie nr 1 dotyczy zalgcznika nr 8 - parametry techniczne (pkt 54)

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy do jednego zestawu laparoskopowego oczekuje zaoferowama 2
sztuk insuflatoréw?

Z uwagi na fakt, iz kompletny zestaw laparoskopowy zawiera jedno urzadzenia w postaci insuflatora, prosumy 0
potwierdzenie wymaganej iloéci w pozycji 54 - insuflator wysokoprzeptywowy z funkcja podgrzewania oraz
automatycznego oddymiania.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje , ze doszto do omytki pisarskiej Zamawiajacy wymaga zaoferowania |
sztuki insuflatora wysokoprzeptywowego z funkcja podgrzewania oraz automatycznego oddymiania i dokona
modyfikacji SIWZ w punkcie 54 zalacznika nr 8.

Pytanie nr 2 dotyczy zalgcznika nr 8 - parametry techniczne (pkt 54)

Czy Zamawiajacy wyraz zgode, aby funkcja podgrzewania byla realizowana przez dedykowany do danego
urzadzenia dodatkowy modut?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajgcy dopusci stawke 23% VAT na nastgpujace akcesoria/doposazenia do proponowanych
produktow medycznych:
*  Monitor dotykowy o przekatnej min. 15 ” - dodatkowe wyposazenie nagrywarki medycznej (pozycja 30)
e Licencja/ aktywacja oprogramowania, ktéra jest czeécia nagrywarki medycznej i wystepuje jako osobna
pozycja z VAT 23% - dotyczy funkcji nagrywarki ,, Mozliwoéé dodawania zdjeé oraz nagran bezposred-
nio z podtaczonych urzadzen mobilnych (typu smartfon, tablet) pracujacych w sieci szpitalnej” (pozycja
34)?
Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy jednoczesnie wyrazi zgode na dokonanie przez Wykonawce
stosownej modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego (na dwie pozycje — produkty z rozna stawka
podatku VAT)?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode
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Pytanie nr 4

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zaoferowanie urzqdzen fabrycznie nowych
wyprodukowanych w min. 2019 r. Ze wzgledu na obecna sytuacje epidemiczna na $wiecie zwigzang z pandemia
COVID-19 trudnym jest potwierdzenie mozliwosci produkeyjnych wszystkich elementéw sktadowych
wymaganych OPZ i zlecenie ich produkcji w 2020 r. Nie jest to zalezne od Producentéw bezposrednio i nikt nie
jest w stanie przewidzie¢ dalszego rozwoju sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej zwigzanej z pandemia.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie produktéw z data produkcji 2019 r.

Pytanie nr 5

dot. zalgcznika nr 8 do SIWZ — specyfikacja parametréw technicznych

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt. 98 - maksymalny czas naprawy do 12 dni roboczych?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 6

dot. zalgcznika nr 8 do SIWZ — specyfikacja parametrow techmcznych

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt. 102 - przybycie uprawnionego inzyniera w sytuacjach awaryjnych do’ 7‘4
godzin?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie nr 7 dot. zalgcznika nr 8 do SIWZ, pkt. 106:

Z uwagi na wysoko zaawansowang technologie w przypadku oferowanego sprzetu producent przewidziat
konieczno$¢ wprowadzenia hasel dostgpu umozliwiajacych dostgp do logéw diagnostycznych aparatéw przed
ingerencja osob niepowotanych. Hasta dostepu udostepniane sg tylko punktom serwisowym posiadajgcym
personel przeszkolony przez Producenta oraz wymagane przez niego wyposazenie. Spowodowane jest to
odpowiedzialnoscig producenta za prawidlowa i bezpieczng prace urzadzenia, przed uzytkownikiem jak i
pacjentem. Na skutek nieprawidlowo przeprowadzonych kalibracji i napraw moga oni odnie$é uszczerbek na
zdrowiu a Uzytkownik sprzetu moze by¢ narazony na roszczenia finansowe ze strony Pacjenta lub Personelu.
Opisane hasta dostgpu moga by¢ dostarczone przez producenta w drodze procedury certyfikujacej i uzyskania
statusu podmiotu upowaznionego przez wytworce (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i
wymaganiami producenta). W zwiazku z powyzszym kazdy serwis realizujacy naprawy/konserwacje i obshxgg
techniczng przedmiotowych urzadzen posiada dostep do wymaganych instrukciji i koddw.

Czy w zwigzku z powyzszym zamawiajacy zmodyfikuje pkt 106 i doda zapis — ,, ... lub dostawca dostarczy
hasta dostgpu przewidziane przez producenta dla uzytkownika sprzetu, w taklm przypadku dostawca
przeprowadzi szkolenia personelu technicznego szpitala zgodnie z wytycznymi i dokumentacja opracowa,hq
przez producenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zmodyfikuje pkt 106.

Pytanie nr 8

dot. zalacznika nr 8 do SIWZ, pkt. 107:

Przeprowadzenie pelnej diagnostyki sprzetu medycznego wiaze si¢ z koniecznoscia posiadania zaréwno
dokumentacji (serwisowej i oprogramowania) jak i niezbednej wiedzy i narzedzi. W przypadku przedmititu
zamoOwienia pelna diagnostyka moze by¢ wykonywana w serwisie stacjonarnym certyfikowanym przez
producenta w drodze procedury certyfikujacej i uzyskania statusu podmiotu upowaznionego przez wytworce
(zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta). Natomiast cze$é
czynnosci serwisowych czy zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja sprzetu moze by¢ wykonywana prrez
uzytkownika lub personel techniczny szpitala na podstawie udostepnionych materiatow i przeprowadzon vch
szkolen.

Czy w zwigzku z powyzszym zamawiajacy zmodyfikuje pkt 107 doda zapis - ,, lub Dostawca zapewni dostqp
do wszelkich dokumentéw i instrukcji przewidzianych przez producenta dla uzytkownika oraz przeprowadzi
pelne szkolenie zgodnie z wymogami producenta?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode na zmodyfikuje pkt 107.

Pytanie nr 9

dot. zalgcznika nr 6 do SIWZ, § 5, punkt 9 ,,WARUNKI GWARANCIJI I SERWISU”
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby termin usunigcia wady wynosit: 5 dni roboczych w przypadku drobnvch
napraw, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci z zagranicy 12 dni roboczych?

Urzqdzenie bedqgce przedmiotem zaméwienia to wysoce specjalistyczny sprzet medyczny podporzgdkowany

Hi
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wymogom szeregu aktéw prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach medycznych, MDD 93/42 EEC).
Kazdorazowa naprawa urzqdzenia, musi, ze wzgledu na odpowiedzialnosé¢ producenta wobec uzytkowmka i
pacjenta (odpowiedzialno$¢ za produkt niebezpieczny art 449" KC), doprowadzié do przywrécenia stanu
urzgdzenia zgodnego z deklaracjg zgodnosci.

Jednoczeénie prosnmy o wyrazenie zgody na stosowna modyfikacje zapiséw w zatgczniku nr 8 pkt. 98, aby b}’fy
tozsame z zapisami umowy. |
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 10
dot. zatgcznika nr 6 do SIWZ, § 5, punkt 719 WARUNKI GWARANCIJI I SERWISU
Whnosimy o zmiang zapisu na nastgpujgcy:

7. Catkowity koszt ushug serwisowych w okresie gwarancji, zwigzanych z warunkami gwarancji, ponesi
Wykonawca. :
9. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji dokonanie koniecznych napraw uznanych za gwarancyjne,
doprowadzajacych przedmiot umowy do pelnej sprawnosci w terminie do 5 dni roboczych w przypadku
drobnych napraw, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci z zagramcy 12 dni roboczych od chwili jej
zgloszenia. Termin ten ulega przeduzeniu o czas, w ktérym Wykonawca nie bedzie miat dostepu do przedmlotu
umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamaw1ajqcego

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisu § 5, punkt 71 9.

Pytanie nr 11

dot. zatgcznika nr 6 do SIWZ, § 5, punkt 10 WARUNKI GWARANCIJI I SERWISU

Wnosimy o zmiang zapisu na nastgpujgcy:

»W przypadku jesli przewidywany okres naprawy bedzie trwal diuzej ponad czas okreslony w pkt. 9,
Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych dostarczy na koszt wlasny Zamawiajgcemu sprzet zastepizy
co najmniej tej samej klasy co naprawiany, wolny od wad”?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu § 5, punkt 10. .
Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiajacy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbednego -do
przygotowania ofert wynikajacych ze zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia postanovit
przedtuzy¢ termin skiadania ofert:

Nowy termin sktadania ofert: 28.07.2020 r. do godz. 102
Nowy termin otwarcia ofert: 28.07.2020 r. do godz. 11%

Pozostata tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowac, jako integralna czes¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. =%

Zamawiajacy
105.Kresowy Szpital Wojskowy
z Przychodnig SP ZOZ w Zarach

M.T. tel. 68 470 78 74
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