105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z

Fundusze PRZYCHODNIA Unia Europejska
¥ Europejskie SAMODZIELNY PUBLICZNY Europejski Fundusz
Infrastruktura i $rodowisko ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w ZARACH Rozwoju Regionalnego

Zary, dnia 24.02.2020 r.

Do wiadomosci Wykonawcow

Numer sprawy
105. KSzWzP SP ZOZ-DZP-2612-01-20.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej powyzej kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwieii Publicznych w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na dostawe cyfrowego aparatu rtg kostno plucnego, cyfrowego
mammografu i zestawu EBUS, znak sprawy 105. KSzZWzP SP ZOZ-DZP-2612-01-20,

W zwiazku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
ztozonymi przez Wykonawcéw, dzialajac w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4
ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.),
wyjasniam, co nastgpuje:

Zestaw pytan XVIII

Pytanie nr 1:
1. Dotyczy Zalacznik nr 8, Zadanie nr 1, Specyfikacja parametréw technicznych - parametry

techniczne, DETEKTOR CYFROWY, pkt 4;
Szanowni Pafistwo, cheac ztozyé wazng oferte zgodna z SIWZ prosimy o potwierdzenie, Ze rozumiana przez
nas tres¢ tego punktu dotyczy zaréwno wielkosci piksela dla klasycznych obrazéw 2D jak i obrazéw
tomosyntezy? Parametr ten jest bardzo istotny w celu pézniejszego Jjednoznacznego poréwnania obrazéw 2D
i 3D w procesie diagnostyki.
Odpowiedi: Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze tresé pkt. 4 dotyczy zaréwno wielkosci piksela dla
klasycznych obrazéw 2D jak i obrazéw tomosyntezy.

Pytanie nr 2:
2. Dotyczy Zalgcznik nr 8, Zadanie nr 1, Specyfikacja parametréw technicznych - parametry

techniczne, FUNKCJA TOMOSYNTEZY, pkt 9;
Szanowni Parnstwo, analogicznie do poprzedniego pytania, chcac zlozy¢ wazng oferte zgodng z SIWZ
prosimy o potwierdzenie, Ze rozumiana przez nas tre$¢ tego punktu oznacza, iz rozdzielczod¢ obrazéw dla
wszystkich trybéw tomosyntezy bedzie nie gorsza niz dla zdje¢ klasycznej mammografii 2D? Jest to bardzo
istotne w procesie poZniejszego jednoznacznego poréwnania obrazéw 2D i 3D w procesie diagnostyki.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze tre$é pkt. 9 oznacza, iz rozdzielczo$¢ obrazéw dla
wszystkich trybéw tomosyntezy bedzie nie gorsza niz dla zdjeé klasycznej mammografii 2D.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiajacy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbednego do
przygotowania ofert wynikajacych ze zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
postanowil przedluzy¢ termin skladania ofert:

Nowy termin skladania ofert: 03.03.2020 r. do godz. 09
Nowy termin otwarcia ofert: 03.03.2020 r. do godz. 09*

Pozostata tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowaé, jako integralng czesé specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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