105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z

Fundusze PRZYCHODNIA Unia Europejska
54 Europejskie ) SAMODZIELNY PUBLICZNY Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w ZARACH Rozwoju Regionalnego

Zary, dnia 26.02.2020 r.

Do wiadomosci Wykonaweow

Numer sprawy
105. KSzWzP SP ZOZ-DZP-2612-01-20.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej powyzej kwot okre$lonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na dostawe cyfrowego aparatu rtg kostno phicnego, cyfrowego
mammografu i zestawu EBUS, znak sprawy 105. KSzWzP SP ZOZ-DZP-2612-01-20,

W zwiazku z wnioskami o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
ztozonymi przez Wykonawcdw, dziatajac w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4
ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.),
wyjasniam, co nastepuje:

Zestaw pytan XIX

Pytanie nr 1:
Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 24.02.2020

W nawiazaniu do Zestawu pytan XVIII pragniemy wyjasni¢, ze w procesie diagnostyki standardem jest
poréwnywanie do siebie takich samych projekcji piersi lewej i prawej (LCC do RCC oraz LMLO do
RLMO). Dotyczy to zaréwno badan 2D jak i 3D (tomosyntezy). Oferowany przez nas system oprocz
automatycznego wyswietlania zdje¢ 2D piersi lewej i prawej, dodatkowo umozliwia synchroniczne
poréwnywanie warstw
z tomosyntezy dla zdje¢ 3D piersi lewej i prawej. Wyjasniamy, ze zdjecie 2D (dwuwymiarowe) jest zupelnie
inng projekeja niz zdjgcie 3D (trojwymiarowe) i nie ma mozliwosci jednoznacznie poréwnywaé do siebie
dwoch odmiennym metod obrazowania w procesie diagnostyki.

Zamawiajacy dopuszcza systemy o rozmiarze piksela 100pum. Jest to obecnie najwigkszy rozmiar piksela na
rynku, a co za tym idzie najmniejsza rozdzielczo$¢ z dostgpnych mammograféw. W oferowanym przez nas
systemie rozmiar piksela wynosi 70um, co przekiada si¢ na duzo wigksza rozdzielczosé otrzymywanych
zdje¢ i wigksza skuteczno$¢ diagnostyczna. W zwiazku z powyzszym prosimy o dopuszczenie systemu
mammograficznego, ktérego rozdzielczos¢ zdje¢ 2D wynosi 70um, natomiast do badan 3D uzywany jest
bining i rozmiar piksela jest wyzszy niz w badaniach 2D i wynosi po rekonstrukcji ok. 100pum.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza system mammograficzny, ktérego rozdzielczo$é zdje¢ 2D
wynosi 70 pm, a dla badan 3D uzywany jest bining i rozmiar piksela jest wyzszy niz w badaniach 2D. ‘

Pytanie nr 2:
Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 24.02.2020 oraz Zatacznika nr 8, Zadanie nr 1, Specyfikacja

parametréw technicznych — parametry techniczne, DETEKTOR CYFROWY, pkt 4

W nawiazaniu do Zestawu pytan XVIII widoczne jest, ze Zamawiajacy przyklada wysoka wage do
rozdzielczosci otrzymywanych zdje¢. W zwigzku z powyzszym prosimy o zwigkszenie ilodci
otrzymywanych punktow za rozmiar piksela w w/w punkcie. Jest to najwazniejszy parametr opisujacy jakos¢
i rozdzielczo$¢ otrzymywanych zdjeé, a tym samy klase systemu mammograficznego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 3:
Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 24.02.2020 oraz Zatacznika nr 8, Zadanie nr 1, Specyfikacja

parametrow technicznych — parametry techniczne, DETEKTOR CYFROWY, pkt 3

W nawigzaniu do Zestawu pytan XVIII widoczne jest, ze Zamawiajacy przyklada wysoka wage do
rozdzielezosci otrzymywanych zdjeé. W zwiazku z powyzszym prosimy o wprowadzenie punktacji dla
systemu, ktory oferuje najwigksza matryce detektora promieniowania rentgenowskiego co przektfada si¢ na
wyzszg rozdzielczo$¢ otrzymywanych zdjeé. Proponujemy:

Matryca detektora promieniowania . Najwyzsza warto$é — 20
: Min. 2300 x
3. | rentgenowskiego dla maksymalnego 2800 pikseli pkt
formatu obrazowania p Pozostate — 0 pkt




105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z

Fundusze PRZYCHODNIA Unia Europejska
o Europejskie SAMODZIELNY PUBLICZNY Europejski Fundusz
Infrastruktura i $rodowisko ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w ZARACH Rozwoju Regionalnego

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 4:
Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 24.02.2020 oraz Zalacznika nr 8, Zadanie nr 1, Specyfikacja

parametrow technicznych — parametry techniczne, FUNKCJA TOMOSYNTEZY, pkt 5

W nawigzaniu do Zestawu pytan XVIII widoczne jest, ze Zamawiajacy przyktada wysoka wage do
rozdzielczosci otrzymywanych zdjgé. Jednym z parametréw wplywajacych na rozdzielczos¢ zdjeé
w tomosyntezie jest ilos¢ projekcji wykonywanych podczas skany, na podstawie ktérych jest wykonywana
rekonstrukcja 3D. Zamawiajacy obecnie dopuszcze systemy z iloscig 9 obrazéw co jest najmniejsza mozliwa
iloscia na rynku. W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ z prosba o wprowadzenie punktacji dla tak
waznego parametru. Proponujemy:

Najwyzsza warto$é¢ — 10
Min. 9 pkt
Pozostate — 0 pkt

Wymagana ilos¢ obrazéw

2 uzyskanych w badaniu tomosyntezy

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiajacy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbednego do
przygotowania ofert wynikajgcych ze zmiany treSci specyfikacji istotnych warunkéow zaméwienia
postanowil przedluzy¢ termin skladania ofert:

Nowy termin sktadania ofert: 04.03.2020 r. do godz. 092
Nowy termin otwarcia ofert: 04.03.2020 r. do godz. 09

Pozostata tres¢ specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowa¢, jako integralng czg$é specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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